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Haufiger Riickgabefehler

Fehlerbehebung

Wenn das Instrument nicht wie erwartet funktioniert, Uberprifen Sie Folgendes, bevor Sie von
einer Stérung ausgehen.

1.
2.

Uberprifen Sie die Position des Spannungsfiihlerschalters EXT — INT auf der Riickseite.

Uberprifen Sie, dass der Spannungsabfall an den Verbindungskabeln zwischen Quelle und
Last nicht zu grof} ist, vor allem, wenn die Fernflhlerfunktion genutzt wird. Die tatsachliche
Spannung an den Eingangsklemmen der Last muss der Mindestbetriebsspannung fir den
jeweils eingestellten Pegel entsprechen. Verwenden Sie ein Digitalmultimeter, um die
tatsachliche Spannung an den Klemmen zu messen.

Wenn Sie einen anderen Modus als Konstantstrom verwenden (dies gilt vor allem fir die
Betriebsarten Konstantleistung und Konstantspannung), lesen Sie bitte das Kapitel
~LAnwendungshinweise” dieses Handbuchs, insbesondere in Bezug auf Startbedingungen und
Stabilitatsprobleme.

4. Wenn der Eingang ausldst sobald er aktiviert wird, ist das oft ein Zeichen fur Instabilitat.

5. Wenn die Dropout-Funktion nicht erforderlich ist, Uberprufen Sie, ob die Dropout-Spannung

auf 0 eingestellt ist.

Geben Sie in das Menu Utilities und wahlen Sie Restore Factory Defaults
(Werkseinstellungen wiederherstellen). Konfigurieren Sie dann das Gerat neu.

Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig, da der Umgang mit der Last und ihre
Wechselwirkungen mit der Quelle, recht komplex sein kdnnen.

Wenn das Instrument eine falsche Spannung zu messen scheint oder unerwartet auslost, prifen
Sie bitte, dass der Schalter ,,Voltage Sense Select” @ nicht versehentlich auf extern gestellt
wurde, bevor Sie das Instrument als fehlerhaft zuriicksenden. Wenn keine externe Erkennung
erforderlich ist, muss der Schalter auf ,Internal“ gestellt werden.
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Diese Informationen kénnen auch von der Support-Seite auf der Aim-TTi-Website
heruntergeladen werden. Dieses Handbuch tragt die Nummer 48511-1730 Ausgabe 8.




Sicherheit

Dieses Gerat wurde nach der Sicherheitsklasse (Schutzart) | der IEC-Klassifikation und gemaf}
den europaischen Vorschriften EN61010-1 (Sicherheitsvorschriften fir elektrische Mess-, Steue-,
Regel- und Laboranlagen) entwickelt. Es handelt sich um ein Gerat der Installationskategorie II,
das fUr den Betrieb von einer normalen einphasigen Versorgung vorgesehen ist.

Das Gerat wurde gemal den Vorschriften EN61010-1 geprift und in sicherem Zustand geliefert.
Die vorliegende Anleitung enthalt vom Benutzer zu beachtende Informationen und Warnungen,
die den sicheren Betrieb und den sicheren Zustand des Gerates gewahrleisten.

Dieses Gerat ist flr den Betrieb in Innenrdumen der Umgebungsklasse 2 , fir einen
Temperaturbereich von +5°C bis +40°C und 20 - 80 % relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)
vorgesehen. Gelegentlich kann es Temperaturen zwischen —10°C und +5°C ausgesetzt sein,
ohne dass seine Sicherheit dadurch beeintrachtigt wird. Betreiben Sie das Gerat jedoch auf
keinen Fall, solange Kondensation vorhanden ist.

Ein Einsatz dieses Gerates in einer Weise, die fir diese Anlage nicht vorgesehen ist, kann die
vorgesehene Sicherheit beeintrachtigen. Das Gerat hat keine Sicherung im Lastkreis. Daher
muss sichergestellt werden, dass der maximal mogliche Fehlerstrom auf einen sicheren
Wert begrenzt ist.

Auf keinen Fall das Gerat aulRerhalb der angegebenen Nennversorgungsspannungen oder
Umgebungsbedingungen betreiben.

WARNUNG! - DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN!

Jede Unterbrechung des Netzschutzleiters innerhalb oder auerhalb des Gerates macht das
Gerat gefahrlich. Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten. Die Schutzwirkung darf durch
Verwendung eines Verlangerungskabels ohne Schutzleiter nicht aufgehoben werden.

Ist das Gerat an die elektrische Versorgung angeschlossen, so kénnen die Klemmen unter
Spannung stehen, was bedeutet, dal? beim Entfernen von Verkleidungs- oder sonstigen Teilen
(mit Ausnahme der Teile, zu denen Zugang mit der Hand méglich ist) héchstwahrscheinlich
spannungsfiihrende Teile bloRgelegt weden. Vor jeglichem Offnen des Gerates zu Nachstell-,
Auswechsel-, Wartungs- oder Reparaturzwecken, dieses stets von samtlichen Spannungsquellen
abklemmen.

Jegliche Nachstellung, Wartung und Reparatur am geéffneten, unter Spannung stehenden Gerat,
ist nach Mdglichkeit zu vermeiden. Falls unvermeidlich, sollten solche Arbeiten nur von
qualifiziertem Personal ausgeflihrt werden, das sich der Gefahren bewusst ist.

Ist das Gerat eindeutig fehlerbehaftet bzw. wurde es mechanisch beschadigt, tGbermaRiger
Feuchtigkeit oder chemischer Korrosion ausgesetzt, so kdnnen die Schutzeinrichtungen
beeintrachtigt sein, weshalb das Gerat aus dem Verkehr zuriickgezogen und zur Uberpriifung
und Reparatur eingesandt werden sollte.

Das Gerat enthalt sowohl eingekapselte Sicherungen als auch eine nicht riickstellbare
thermische Sicherung; diese Sicherungen kénnen vom Benutzer nicht ausgetauscht werden. Es
ist verboten, diese Schutzeinrichtungen kurzzuschlieRen.

Beim Reinigen darauf achten, dass das Gerat nicht nass wird.
Am Gerat werden folgende Symbole verwendet:

n Vorsicht! Bitte beachten Sie die beigefligten Unterlagen.
Falsche Bedienung kann Schaden am Gerat verursachen!

\~  Wechselstrom O Netz OFF (aus) |  Netz ON (ein)




Installation

Netzbetriebsspannung

Die Betriebsspannung des Gerats ist auf der Geraterickwand angegeben. Falls die
Betriebsspannung von 230 V auf 115 V oder umgekehrt geandert werden soll, ist wie folgt

vorzugehen:

1. Gerat von samtlichen Spannungsquellen trennen, einschliel3lich Netzversorgung und
Eingange des Gerats.

2. Die Schrauben entfernen, welche die obere und untere Gehausehalfte miteinander
verbinden, und die obere Gehausehalfte abheben.

3. Trennen Sie alle Kabelsteckverbinder von der Leiterplatte der Stromversorgung (nicht an
den Kabeln ziehen).

4, Entfernen Sie die funf Muttern, mit denen die Leiterplatte befestigt ist. Platine dann
hochheben.

5. 4. Lotbricken fur die benétigte Betriebsspannung einléten (neben den Transformatoren):

Fir 230V nur LK2 und LK5 einléten
Far 115V nur LK1, LK3, LK4 und LK6 einloten.
Diese Bricken kénnen entweder aus verzinntem Kupferdraht oder Null-Ohm-

Widerstanden bestehen.

6. Netzplatine wieder in der unteren Gehausehalfte einbauen und sicherstellen, dass keine
Drahte eingeklemmt werden. Uberprtifen, ob alle Kabel korrekt angeschlossen und ob alle
funf Muttern ausreichend angezogen sind.

7. Obere Gehausehalfte wieder einbauen.

8. Um den Sicherheitsvorschriften zu entsprechen, muss die auf der Riickwand angegebene
Betriebsspannung so geandert werden, dass die neue Betriebsspannung deutlich zu
erkennen ist.

Netzkabel

Schliel3en Sie das Gerat unter Verwendung des mitgelieferten Netzkabels an die
Wechselspannungsversorgung an. Falls ein Netzstecker flir eine unterschiedliche Netzsteckdose
erforderlich ist, muss ein geeigneter und zugelassener, dreiadriger Netzkabelsatz verwendet
werden, der mit dem geeigneten Wandstecker und einem IEC60320 C13-Stecker flir das
Gerateende versehen ist. Fur alle Netzspannungen ist bei diesem Gerat ein 6A Netzkabel
erforderlich.

ACHTUNG! DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN

Jegliche Unterbrechung der Netzerde, ob im Innern oder aufderhalb des Gerats, macht das Gerat
zur Gefahrenquelle! Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten!

Befestigung

Dieses Gerat kann auf einer Arbeitsplatte oder in einem Rack befestigt werden. Es enthalt Fulie
zur Befestigung auf einer Arbeitsplatte. Die vorderen GeratefliRe sind mit einem
Kippmechanismus zur Einstellung des optimalen Winkels versehen.

Ein Gestellsatz zur Befestigung einer oder zweier dieser 3U-hohen Gerate mit halber Breite ist
vom Hersteller oder seinen Vertretungen in anderen Landern erhaltlich. Weiterhin ist eine
Verkleidung zur Abdeckung nicht verwendeter Positionen im Gestell lieferbar.

Belliftung

Das Gerat wird durch einen Lifter mit variabler Drehzahl gekuhlt, die an der Riickseite montiert
ist. Es muss sichergestellt werden, dass die Lufteinlasse auf der Gerateober- und
Gerateunterseite und den beiden Gerateseiten sowie der Luftauslass auf der Gerateriickwand
nicht blockiert werden. Bei Geraten, die in Racks eingebaut werden, muss geniigend Raum um
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das Gerat herum gelassen und/oder ein Ansaugtrichter fur den Ventilator zur Zwangskuhlung
eingesetzt werden.

Falls die ausgeblasene Luft durch einen Schacht geflhrt wird, ist eine zusatzliche Absaugung
erforderlich.

Sicherungen

Die meisten Sicherungen dieses Gerats sind nicht vom Benutzer austauschbar. Eine Ausnahme
bildet die interne Sicherung fir die Stromversorgungsplatine, die das Gerat vor dem
versehentlichen Anschluss an ein 230V Stromnetz schitzt, wenn es auf den Betrieb mit 115V
konfiguriert wurde. Bevor Sie diese Sicherung ersetzen, stellen Sie sicher, dass das Gerat korrekt
konfiguriert ist (siehe oben).

Die Ersatzsicherung muss vom Typ 20x5mm 500mA (T) 250VAC mit HBC (Keramikrohr) sein.




Anschlusse

Anschllusse auf der Geratevorderseite
Lasteingang

Die INPUT (Eingangs-) Klemmen flur den Lastkreis auf der Geratevorderseite sind fur folgende
Anschlisse ausgelegt: 4-mm-Stecker oder Kabel mit 2 mm Durchmesser zur seitlichen
Einflhrung oder Y2-Zoll-Gabelanschlisse. Die maximale Strombelastung dieser Klemmen liegt
bei 30 A. Bei hdheren Stromstarken (oder niedrigerem Stromkreiswiderstand) sollten die
Klemmen auf der Geratertickseite verwendet werden. Die Klemmen auf der Geratevorder- und
Gerateriickseite diirfen nicht gleichzeitig verwendet werden.

Der Lastkreis ist gegen Erde isoliert und es sind Potenziale bis zu + 300 Volt gegen Erde
zuldssig. Die Sicherheitsregeln zur Isolierung missen unbedingt beachtet werden.

Sicherstellen, dass die Quelle mit der korrekten Polaritdt angeschlossen wird.
Die maximale Stromstarke flr diese Klemmen betragt 30 A.
Die maximal zulassige Spannung betragt 80 Volt.

Das Gerat besitzt keine Sicherung im Lastkreis: Daher muss sichergestelit
werden, dass der maximal moégliche Fehlerstrom auf einen sicheren Wert
begrenzt ist (siehe unten).

Stromiiberwachungsausgang

Die CURRENT MONITOR (Stromuberwachungs-) Klemmen liefern eine Spannung mit einem
Skalierungsfaktor von 50 mV pro Ampere (4 Volt flr den Vollausschlag von 80 Ampere), die mit
dem flieRenden Laststrom proportional ist. Die Ausgangsimpedanz betragt nominell 600Q, die
Kalibrierung setzt eine Last mit hoher Impedanz voraus (z. B. ein Oszilloskop).

negativen Uberwachungsklemme und der negativen Lastklemme. Falls hdhere
Spannungen angelegt werden, wird die Ausgabe ungenau (und das Gerat konnte
beschadigt werden).

.ﬂ Ein Differenzialtreiber gestattet einen Gleichtaktbereich von + 3 Volt zwischen der

Die Gleichtaktfunktion soll jeglichen Spannungsabfall im Lastkreis auffangen und Schwierigkeiten
mit Stromschleifen vermeiden. Es sollte eine externe Verbindung zwischen dem Minus-Anschluss
des Uberwachungsgerats und dem Minus-Anschluss der Last vorhanden sein (auRer bei einem
batteriebetriebenen Digitalmultimeter).

Anschliusse auf der Gerateruckseite
Lasteingang

Die INPUT-Klemmen fiir den Lastkreis auf der Geraterlickseite sind fiir folgende Anschlisse
ausgelegt: 4-mm-Stecker (4-mm-Stecker nur fir max. 32 A) oder Kabel mit 5 mm Durchmesser
zur seitlichen Einfihrung oder 8-mm-Gabelstecker (mit einer maximalen Blattbreite von 16 mm).

Die Auslegung der Verdrahtung und der Anschliisse muss der Stromstarke entsprechend
bemessen sein. Fiir 80 A wird ein Kabel mit einem Querschnitt von 16 mm? bendétigt.

Der Lastkreis ist gegen Erde isoliert und es sind Potenziale bis zu + 300 Volt gegen Erde
zuldssig. Die Sicherheitsregeln zur Isolierung missen unbedingt beachtet werden.

Sicherstellen, dass die Quelle mit der korrekten Polaritat angeschlossen wird.
Die maximale Stromstarke fur diese Klemmen betragt 80 A.
Die maximal zulassige Spannung betragt 80 Volt.

Das Gerit besitzt keine Sicherung im Lastkreis: Daher muss sichergestelit
werden, dass der maximal mogliche Fehlerstrom auf einen sicheren Wert
begrenzt ist (siehe unten).




Moglicher Fehlerstromschutz

Dieses Gerét darf nicht als Uberstrom-Schutzvorrichtung fiir die zu testende Quelle eingesetzt
werden. Wenn die angeschlossene Quelle keinen Uberstromschutz besitzt, aber im Fehlerfall
erhebliche Strdme erzeugen kann, muss der Benutzer die damit verbundenen Risiken bewerten
und die Verwendung einer entsprechenden Sicherung, eines Leistungsschalters oder anderen
leicht zuganglichen Schalters in der Verbindung zwischen Quelle und Last in Betracht ziehen.

Klemmenblocke

Alle anderen Anschlisse auf der Geraterickseite erfolgen mit Hilfe von Klemmenbldcken ohne
Schraubverbindungen. Zum Anschluss an die Klemmenbldcke einen flachen Schraubendreher
verwenden, um den federbetéatigten Hebel im Innern der Klemme herunterzudricken und die
Kabelklemme zu 6ffnen. Das Kabelende ganz in das Loch einfihren und den Hebel loslassen.
Darauf achten, dass das Kabel sicher gehalten wird. Dabei die angegebene Polaritat beachten.

Stromiiberwachungsausgang

Das oberste Klemmenpaar, das mit CURRENT MONITOR (Stromuberwachung) gekennzeichnet
ist, dient als Ausgang fur die Stromiberwachung. Diese Anschlisse sind parallel mit den
CURRENT MONITOR-Buchsen auf der Vorderseite verdrahtet und es gelten die gleichen
Anforderungen, siehe oben.

Fernsteuerung-Spannungseingang

Die Klemmen mit der Beschriftung CONTROL VOLTAGE (Steuerspannung) werden in zwei
Betriebsmodi des Gerats verwendet:

Im Modus EXTERNAL VOLTAGE (Externe Spannung) wird der Lastpegel mittels eines hier
angelegten Analogsignals eingestellt. Die Skalierung betragt 4 Volt fir den Vollausschlag.

Im Modus EXTERNAL TTL wahlt ein hier angelegtes Logiksignal entweder die Einstellung LEVEL
A (Pegel A, logisches LOW) oder LEVEL B (Pegel B, logisches HIGH) aus. Der Nennwert der
Schaltschwelle liegt bei +1,5 V.

Diese Klemmen tolerieren eine Gleichtaktspannung von bis zu £100 Volt in Bezug auf
die Minus-Klemme der Eingangslast. Die Eingangsimpedanz betragt 400 kQ von jeder
Klemme zum Minuspol der Last, damit ein Gleichtaktstrom flieRen kann.

Fernfiihler-Eingang

Um Fehler beim Abtasten der Quellenspannung infolge von Spannungsabfallen an den
Hochstromkabeln zu vermeiden, sind die Klemmen EXTERNAL SENSE (Externe Abtastung) mit
dem externen Stromkreis an der Stelle zu verbinden, an der die Spannung gemessen werden soll
(normalerweise an den Ausgangsklemmen der getesteten Quelle). Den Schiebeschalter
VOLTAGE SENSE SELECT (Spannungsabtastungs-Auswahl) auf die Position EXT stellen.

Sicherstellen, dass die Quelle mit der korrekten Polaritat angeschlossen wird.
Diese Klemmen dirfen nicht an eine andere Spannung als die am Lasteingang
anliegende Quellenspannung angeschlossen werden.

Ferngesteuerter Deaktivierungseingang

Eine Spannung von mehr als +3 V (vorzugsweise +5 V) an die Klemmen DISABLE INPUT
(Eingang deaktivieren) anlegen, um den Lasteingang zu deaktivieren. Sie dienen als Eingang fur
einen Opto-Koppler (1 kQ2) und sind von allen anderen Klemmen galvanisch getrennt. Der
Eingangsstrom betragt weniger als 2,5 mAbei 5 V.

Aﬂ Die maximale Eingangsspannung ist + 12 VDC. Vermeiden Sie Verpolung.




Oszillator Synchronisationsausgang

Der SYNC OUTPUT (Synchronisationsausgang) ist ein offener Kollektorausgang eines Opto-
Kopplers, der durch das Signal aus dem internen Oszillator gesteuert wird. Er ist von allen
anderen Klemmen galvanisch getrennt. Ein geeigneter Pull-up-Widerstand und eine geeignete
Stromquelle (z. B. 4,7 kQ bis +5 V) werden bendtigt, um ein verwendbares Signal zu erzeugen,
das zum Triggern eines Oszilloskops verwendet werden kann. Weiterhin ist ein 1 kQ
Schutzreihenwiderstand vorhanden.

Die maximale Kollektor-Versorgungsspannung betragt + 30Vdc. Vermeiden Sie

Aﬂ Verpolung.
Der Lastwiderstand sollte so gewahlt werden, dass er im Idealfall 1 mA und maximal 2
mA liefert.

Digitalanschliusse zur Fernsteuerung

Das Modell LD400P bietet volle Fernsteuerung tber die Standardschnittstellen GPIB (optional),
LAN, USB und RS232. Diese sind allesamt von den Last-Eingangsklemmen des Gerats isoliert.
Die GPIB (optional), USB und RS232-Schnittstellen sind mit der Gehduseerdung verbunden.
Daher muss darauf geachtet werden, dass keine Masseschleifen entstehen. Die LAN-
Schnittstelle ist durch Standard-Netzwerk-Transformatoren isoliert.

Vollstandige Angaben finden Sie im Kapitel ,Einstellung der Remote-Schnittstelle” spater in
diesem Handbuch.
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Erste Inbetriebnahme

Dieses Gerat ist mit einer steuerbaren Gleichstromlast (einem Leistungsverbraucher)
ausgestattet und dient zum Test aller moglichen Gleichstromquellen einschlie3lich Batterien,
Photovoltaikzellen, Brennstoffzellen, Turbinen und Generatoren sowie elektronischen
Stromversorgungsgeraten.

Gliederung dieses Handbuches

Die folgenden Abschnitte sollen die besonderen Merkmale dieses Gerats und die in diesem
Handbuch verwendete Terminologie kurz vorstellen. Weitere technische Informationen werden in
spateren Kapiteln des Handbuches gegeben.

Das nachste Kapitel beschreibt die allgemeine frontseitige Bedienung und das Display. Danach
folgen umfassende Anweisungen fir die Einstellung aller Parameter. Ein kurzes Kapitel
beschreibt dann die analoge Fernsteuerung, einschl. Level-Auswahl durch ein Logikpegelsignal.

Im Anschluss daran folgt ein Kapitel mit Anwendungshinweisen, das weitere Informationen und
Ldsungen zu praktischen Problemen enthalt, wie sie gelegentlich in den einzelnen Betriebsarten
auftreten kdénnen.

Ganz zum Schluss werden die Schnittstellen zur digitalen Fernsteuerung und der Befehlssatz der
programmierbaren Version des Gerates (LD400P) behandelt.

Betriebsarten

Die Leistungsstufe dieser Last arbeitet grundsatzlich als einstellbare Stromsenke, die einen
Strom leitet, der nicht von der Spannung der jeweils untersuchten Quelle abhangt. Dies wird als
Konstantstrombetrieb bezeichnet.

Ein Analogmultiplizierer wird verwendet, um andere Betriebsarten zu ermdéglichen, in denen der
Strom der angelegten Spannung auf bestimmte Weise folgt: Konstantleistung,
Konstantwiderstand und Konstantleitwert. In einem flinften Modus, der Konstantspannung, wird
der Strom so angepasst, dass stets die gewlinschte Spannung an der Quelle zur Verfiigung
steht.

Konstanter und transienter Betrieb

Die Last bietet zwei unabhangige Pegeleinstellungen, die als ,Level A* und ,Level B* bezeichnet
werden. Zwei mit A und B bezeichnete Tasten im Bereich LEVEL SELECT (Pegel wahlen) auf der
Geratevorderseite ermdglichen eine Auswahl des jeweils aktiven Pegels.

Transiente Veranderungen der Last werden durch Umschalten zwischen den beiden Pegeln
erzeugt. Der Ubergang zwischen den beiden Pegeln erfolgt geradlinig, mit einer Slew-Rate, die
vom Benutzer vorgegeben wird. Die Umschaltung zwischen beiden Ebenen kann entweder durch
einen internen Transienten-Oszillator gesteuert werden, der lber einstellbare Frequenz und
Tastverhaltnis verfligt, oder durch ein externes Logiksignal (TTL-Pegel).

Es gibt keine Beschrankung, welcher der beiden Pegel groRer sein muss.

Unterspannungsabschaltung

Die Dropout-Funktion soll verhindern, dass Batterien ibermafig entladen werden. Wenn die
Quellenspannung die Schwellenwerteinstellung fur die Dropout-Spannung unterschreitet,
reduziert die Last die Stromaufnahme langsam bis auf Null. Dies ist eine dynamische Grenze und
kein fester Zustand. Wenn also die Quellenspannung wieder Uber der Schwelle liegt (wie es bei
Batterien oft der Fall ist), Iasst die Last den Strom wieder flielRen.

Langsamstart

Die Funktion Langsamstart bewirkt, dass der von der Last aufgenommene Strom mit der durch
die Slew-Rate festgelegten Einstellung sanft ansteigt, wenn die Last aktiviert ist bzw. wenn die
Quellenspannung Uber die Schwellenwerteinstellung fir die Dropout-Spannung steigt. Umgekehrt
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fallt die Stromabgabe mit der gleichen Rate, wenn der Last-Eingang deaktiviert ist. Diese
Funktion ist besonders nitzlich im Modus Konstantleistung, um einen Latch-Up-Zustand zu
vermeiden, wenn die Quelle gestartet wird (siehe Kapitel ,Anwendungshinweise®) .

Kurzzeitbetrieb bis zu 600 Watt

Das Gerat verfiigt Gber eine Funktion fir Anwendungen, bei denen eine héhere Leistungsabgabe
Uber einen begrenzten Zeitraum bendtigt wird. Diese Funktion begrenzt die Leistung Uber einen
bestimmten Zeitraum, indem zuerst eine Warnmeldung angezeigt und dann der Eingang
deaktiviert wird. Vollstandige Informationen Uber die Einschréankungen, die fur diesen Modus
gelten, finden Sie weiter unten auf Seite 24.

Bedingungen fiur Spannungs- und Strombegrenzung

Das Gerat besitzt eine Funktion, mit der der Benutz_g—:-r zulassige Grenzwerte fur den gemessenen
Spannungs- oder Stromwert festlegen kann. Beim Uberschreiten einer dieser Grenzwerte wird
der Eingang deaktiviert.

Leistungsbegrenzung

Das Gerat uberwacht kontinuierlich die interne Leistungsabgabe und variiert die Geschwindigkeit
des Lifters entsprechend. Sollte die Leistungsabgabe auf Gber 430 Watt steigen, wird ein
Leistungsbegrenzerkreis eingeschaltet, der versucht, den Laststrom zu verringern. Das Gerat
befindet sich dann in einem nicht-linearen Modus, der sich auf die Stabilitdtsbedingungen
auswirkt. Wenn die Strombegrenzungsschaltung nicht verhindern kann, dass die Leistung Uber
eine etwas héhere Fehlerschwelle steigt (moglicherweise aufgrund von Instabilitat), wird der
Fehlerdetektor ausgeldst und die Last ausgeschaltet.

Anzeige fur die Eingangsaktivierung

Zwei Leuchten Uber dem Schalter zur Eingangsaktivierung zeigen den Betriebszustand des
Gerates. Sie sind beide aus, wenn der Eingang deaktiviert ist. Die griine LED leuchtet, wenn der
Eingang aktiviert ist. Wenn die Last normal arbeitet, leuchtet die gelbe LED nicht.

Die gelbe LED leuchtet, wenn die Last den erforderlichen Strom nicht aufnehmen kann. Es
erscheint eine Meldung in der Statuszeile oben rechts im Display mit den drei moglichen

Ursachen:
¢ High Power (Hochleistung): Die Strombegrenzungsschaltung arbeitet wie oben
beschrieben.

¢ Dropout (Unterspannungsabschaltung): Die von der Quelle erzeugte Spannung liegt
unter dem Sollwert fur die Dropout-Spannung.

¢ Low Voltage (Niederspannung): Die Leistungsstufe befindet sich im Status
Mindestwiderstand, weil die von der Quelle abgegebene Spannung nicht ausreicht, um
den geforderten Stromwert zu halten.

Der Status Mindestwiderstand kann dann auftreten, wenn entweder die Quelle abgeschaltet ist

und keine Spannung liefert oder wenn der Spannungsabfall an den Anschlusskabeln dazu fihrt,
dass die Ist-Eingangsspannung an der Last unter dem Mindestbetriebswert liegt. Beachten Sie,
dass bei einem plétzlichen Anlegen der Quellenspannung, wahrend die Last in diesem Zustand
ist, wahrscheinlich eine Stromspitze auftreten wird.

Wenn nur die gelbe LED leuchtet und die griine LED aus ist, existiert ein permanenter
Fehlerzustand.

Fehlerbedingungen

Das Gerat erkennt (in der Hardware) die folgenden Fehlerbedingungen:
e Stromstarke groRer als ungefahr 92 A.

e Leistung von mehr als etwa 450 (oder 630) Watt (falls die Strombegrenzungsschaltung
nicht in der Lage war, die Leistung auf den unteren Schwellwert zu begrenzen - siehe
oben).
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e Spannung gréfer als ungefahr 106 Volt.

e Zu hohe Differenz zwischen den Sense-Werten flir den externen und internen
Spannungsfuhler.

e Zu hohe Kuhlkérpertemperatur.
e Ausfall des Lufters.

Die Fehlererkennungssensoren flr zu hohe Stromstarke und zu hohe Leistung verfiigen tGber
Filternetzwerke mit einer Zeitkonstante von ein paar Millisekunden zur Beriicksichtigung von
Transienten.

Wenn eine dieser Fehlerbedingungen auftritt, wird der Eingang gesperrt, so dass das Gerat
keinen Strom mehr leitet, und eine Fehlermeldung anzeigt. Ein Fehlerzustand durch zu hohen
Strom bzw. Leistung ist nach Deaktivierung des Eingangs sofort annuliert. Bei den anderen
Fehlerbedingungen leuchtet die gelbe LED jedoch weiter und es erscheint die Meldung Fault
(Fehler) in der Statuszeile, bis der Fehler beseitigt ist.

Anschluss der Last an die Quelle

Die INPUT-Klemmen der Last missen Uber geeignete Kabel mit ausreichend niedrigem
Widerstand und niedriger Induktivitat an die zu testende Quelle angeschlossen werden.
Induktivitaten in der Verkabelung kénnen sich dulierst negativ auf die Stabilitat von Quelle und
Last auswirken. Die Verkabelung sollte so kurz und dick wie mdglich sein. Es ist wichtig, dass der
Spannungsabfall an den Anschlussleitungen kleiner ist als die Quellenspannung, damit eine
ausreichende Arbeitsspannung an der Last verbleibt. Diese Voraussetzung muss an den
Lasteingangsklemmen auch dann gegeben sein, wenn externe Fuhlerleitungen verwendet
werden. Die Klemmen auf der Geratevorderseite kénnen fiir Strome von bis zu 30 A verwendet
werden. Bei héheren Stromen sollten die Klemmen auf der Gerateriickseite verwendet werden.

Die Lastklemmen des Gerats sind nicht geerdet und kdnnen mit Spannungen von bis zu £300
Volt DC gegen Erde verwendet werden. Der Anschluss an einen Wechselstromkreis mit
Netzspannung ist nicht gestattet. Es muss sichergestellt werden, dass alle Kabel der jeweiligen
Arbeitsspannung entsprechend sicher isoliert sind.

Moglicher Fehlerstromschutz

Das Gerat erkennt Fehlerbedingungen und reagiert, indem es die Last durch Ausschalten der
Leistungsstufen deaktiviert. Allerdings gibt es keine interne Sicherung im Lastkreis, so dass die
Madglichkeit eines hohen Stromflusses besteht, wenn die externe Quelle die Leistungsfahigkeit
des Gerats derart stark belastet, dass ein Leistungs-FET zerstort wird und im Gerat ein
Kurzschluss entsteht. Wenn die Quelle potenziell einen gefahrlichen Fehlerstrom erzeugen kann
und selbst nicht mit Sicherung oder Schutzschalter ausgestattet ist bzw. nicht leicht abgeschaltet
werden kann, sollten Anwender eine externe Sicherung in Betracht ziehen, besonders wenn ein
unbeaufsichtigter Betrieb wahrscheinlich ist.

Externer Spannungsfiihler

Wenn die Last Strom fuhrt, kommt es zu einem Spannungsabfall in den Verbindungsleitungen.
Um die zu korrekte Lastcharakteristik in den verschiedenen Betriebsarten zu erhalten (aul3er
Konstantstrombetrieb), sollten externe Spannungsfihlerleitungen von den Anschliissen der
Quelle zu den externen Sense-Eingangen auf der Geraterlckseite gefiihrt werden. Im Modus
Konstantstrom (CC) verbessert die Sensorik lediglich die Genauigkeit der Messanzeigen. Sie hat
keine Auswirkungen auf das Verhalten der Last.

Dennoch sollte keine Phasenverschiebung im Sense-Stromkreis stattfinden, um den
Stabilitatsspielraum nicht zu beeintrachtigen. Hier ist insbesondere die Verwendung von
Entstdérkondensatoren zu vermeiden. Falls die Sense-Anschlisse voraussichtlich
Hochfrequenzfeldern oder magnetischen Feldern ausgesetzt sein werden, ist eine verdrillte
Zweidrahtleitung mit einer Gesamtabschirmung zu verwenden. Die Abschirmung sollte geerdet
oder an den Minuspol der Last angeschlossen werden.
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Der Schalter VOLTAGE SENSE SELECT (Spannungsfuhlerwahl) auf der Geraterlckseite wahlt
zwischen dem INT (internen) und EXT (externen) Fernfuhlerbetrieb aus. Bitte beachten Sie, dass
fur die Leistungs- und Spannungsschutzkreise stets die interne Fihlschaltung verwendet wird.

Vorsicht: Das Gerat ist dazu ausgelegt, eine Spannungsdifferenz von bis zu 6 Volt zwischen der
internen und externen Sense-Funktion zu tolerieren (damit ein Null-Volt-Betrieb mit einer
Zusatzversorgung moglich ist). Falls dieser Schalter in der Position EXT steht, die Sense-
Klemmen jedoch nicht angeschlossen sind, kann das Gerat den Fehlerzustand erst erkennen,
wenn die Quellenspannung diesen Wert Uberschreitet. Dies kann zu einem unerwarteten
Verhalten im Betrieb fuhren.

Ferngesteuerte Eingangsdeaktivierung

Dieser Eingang dient der ferngesteuerten Uberbriickung der Funktion INPUT ENABLE der Last,
z. B. aus Sicherheitsgrinden. Er steht in allen Betriebsmodi des Gerats zur Verfligung. Der
Eingang ist ein vollkommen ungeerdeter Eingang mit einem Opto-Trennschalter: Zur
Deaktivierung der Last 3 bis 12 Volt anlegen (Polaritat beachten). Die Last ist nur dann aktiviert,
wenn dieses Signal fehlt und der Eingang mit den Bedienelementen auf der Geratevorderseite
aktiviert ist.

Einschalten

Der Netzschalter POWER ("\~ ) befindet sich links unten auf der Geratevorderseite. Vor dem
Einschalten ( | ) priifen, ob die Netzbetriebsspannung des Gerats (auf der Riickseite angegeben)

fur die ortliche Versorgung geeignet ist. Nach dem Einschalten der Stromversorgung ( | ) leuchtet
die LCD und zeigt die Firmware-Version an. Vermeiden Sie ein Abschalten des Gerats, bis dieses
vollstandig hochgefahren ist und der Startbildschirm angezeigt wird.
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Frontbedienung

In diesem Handbuch werden die Beschriftungen auf der Geratevorderseite in Gro3buchstaben
geschrieben, z. B. LEVEL SELECT. Einzelne Tastenbezeichnungen werden in Fettschrift
angegeben, z. B. Transient, wahrend die blauen Softkeys mit ihrer jeweils aktuellen Funktion in
der unteren Zeile des Displays fett und kursiv gesetzt sind, z. B. Recall. Text oder Nachrichten,
die auf dem LCD erscheinen, werden in Fettschrift dargestellt, z. B. Enabled, Utilities.

Tasten und A Regler

Die vorderen Bedienfeld-Tasten sind in vier Bereiche unterteilt. Die Zifferntasten und die blauen
Tasten unterhalb des Displays werden verwendet, um das Instrument Uber die MenUstruktur
(siehe weiter unten) zu konfigurieren. Die CE Taste macht die letzte numerische Tastatureingabe
rickgéangig, wahrend die Home Taste die Menlauswahl abbricht und den Startbildschirm anzeigt.
Die Home Taste wird auch fir die Funktion ,Return to local“ der digitalen Fernsteuerung
verwendet.

Die drei LEVEL SELECT Tasten (A, B und Transient) bestimmen, welche der beiden
Pegeleinstellungen aktiv ist oder sie aktivieren den Transienten-Modus, der zwischen beiden
Pegeln hin- und herschaltet. Die zugehdérigen Lampen zeigen den derzeit aktiven Zustand an.
Diese Tasten werden auch verwendet, um von der externen Analogsteuerung wieder auf
manuelle Kontrolle zu schalten.

Der Regler A ADJUST (Einstellen) und seine drei zugehorigen Tasten (Levels, Off und
Transient) dienen zum Auswahlen und Andern eines beliebigen numerischen Parameters des
Geréates.

Die Taste ENABLE (Aktivieren) im INPUT Bereich (wird als INPUT ENABLE Taste bezeichnet)
steuert die Last und schaltet zwischen leitendem und nicht leitendem Betrieb um. Das griine Licht
zeigt an, ob der Eingang aktiviert ist. Die gelbe LED leuchtet, wenn die Leistungsstufe gesattigt
ist (siehe Abschnitt ,Anzeige der Eingangsaktivierung“ im Kapitel ,Erste Inbetriebnahme* oben).

Das Display und der Startbildschirm

Alle Parametereinstellungen und Messwerte werden auf der beleuchteten Flissigkristallanzeige
(LCD) angezeigt. Beim Einschalten des Gerats erscheint der Startbildschirm, der als
Grundanzeige wahrend des Betriebs dient. Dieser Bildschirm zeigt alle Lastmessungen und die
wichtigsten Lastparameter-Einstellungen an (siehe unten) sowie die oberste Ebene der Softkey-
Mendustruktur. Diese Anzeige andert sich, wenn eine Auswahl zur Eingabe von Parameterwerten
getroffen wird, geht aber anschlieRend wieder auf den Startbildschirm zurtck.

Statuszeile

Die Statuszeile ist jederzeit am oberen Rand des Displays sichtbar, auer wenn die Speicher-,
Recall- oder Utility-Menus aufgerufen wurden. Sie gibt Auskunft Gber den aktuellen Status des
Gerates (von links nach rechts in nachstehender Reihenfolge):

e Das Feld ,Load Mode* zeigt die aktuelle Betriebsart der Last an - CC, CP, CR, CG oder
Cv.
¢ Slow wird angezeigt, wenn der langsame Startvorgang aktiviert wurde.

e Slew wird als Warnung angezeigt, wenn die aktuelle Slew-Einstellung in Bezug auf
Pegeldifferenz, Transientenfrequenz und Tastverhaltnis zu langsam ist, siehe 'Slew Rate
Fehlerbedingungen' (auf Seite 22 unten).

e Lim wird angezeigt, wenn die benutzerdefinierte Strom- oder Spannungsgrenze aktiviert
ist.

e Das Feld ,Level select (in der Mitte) gibt an, welcher Pegel bzw. welche Steuermethode
derzeit ausgewahlt ist - Level A, Level B, Transient, Ext V oder Ext TTL.

e Das LAN-Feld gibt den Status der Local Area Network Scthittstelle an (falls vorhanden).
Wenn keine LAN-Verbindung existiert, erscheint im Feld ==. Wahrend eine Verbindung
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hergestellt wird, wechselt die Anzeige zwischen &% und S, Bei erfolgreicher Verbindung
erscheint das Symbol -EE-. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Konfiguration der
Remote-Schnittstelle”.

e Das Statusfeld fur den Eingang (am rechten Ende) zeigt die aktuellen Lastbedingungen
am Eingang des Instruments an — Disabled (Deaktiviert), Enabled (Aktiviert), Low
Voltage (Niederspannung), Dropout (Unterspannungsabschaltung), Power Limit
(Leistungsbegrenzung) oder Fault (Fehler), wie im Abschnitt ,Anzeige der
Eingangsaktivierung“ (oben auf Seite 12) beschrieben.

Daten auf dem Startbildschirm

Unterhalb der Statuszeile befinden sich die Messanzeigen, die die aktuell gemessene
Quellenspannung und (nach Aktivierung der Last) den Laststrom angeben. Darunter ist der
Bildschirm in drei Bereiche unterteilt. Auf der linken Seite, unter der Uberschrift METERS
(Messanzeigen) zeigt das Display die aktuelle Leistung der Last und den aquivalenten
Widerstand an. Diese Werte werden aus den gemessenen Spannungs- und Stromwerten
berechnet. Auf diesen Messanzeigen kann auch HIGH (oder im Falle der Leistung MAX)
angezeigt werden, wenn der Messwert die Messfahigkeit des Gerats Uberschreitet.

In der Mitte, unter der Uberschrift LEVELS (Pegel), zeigt das Display die aktuellen Einstellungen
fur Level Aund Level B (die Einheiten hangen vom Betriebsmodus ab) und die Dropout-
Spannungseinstellung an.

Auf der rechten Seite, unter der Uberschrift TRANSIENT, zeigt das Display die Einstellungen fur
Frequenz und Tastverhaltnis des internen Oszillators sowie die Slew-Rate der Ubergange an.

Alle sechs dieser Parameter kdnnen entweder durch direkte numerische Eingabe oder mit Hilfe
des Reglers geandert werden (siehe weiter unten).

Softkeys

Die Softkeys sind die sechs blauen Tasten direkt unter der LCD. Die Funktion dieser Tasten
andert sich je nach Betriebszustand des Gerats. Die jeweils zur Verfligung stehende Funktion
wird in der unteren Zeile der Anzeige in einem Kastchen Uber jeder Taste angezeigt. Wenn eine
der Tasten in einem bestimmten Menu keine Funktion hat, wird das Kastchen ausgeblendet um
Zu zeigen, dass diese Taste inaktiv ist.

Auf dem Startbildschirm gibt es zwei Gruppen mit Softkey-Funktionen: Mit der rechten Taste
(Bezeichnung More > bzw. More <) kdnnen Sie zwischen den beiden Gruppen wechseln. Alle
weiteren Menus sind Uber die Softkeys in einer dieser Gruppen zuganglich.

Die wichtigsten Parameter der ersten Gruppe sind:

Mode Zur Wahl der Betriebsart.

Limits Zur Eingabe von Grenzwerten flir Spannung oder Strom oder zum
Aktivieren des 600 Watt Kurzzeitbetriebs.

Level Zur Eingabe numerischer Werte flr Level A und Level B.

Dropout Zur Eingabe eines numerischen Werts fir die Dropout-Spannung.

Transient Ermdglicht Zugang zu einer zweiten Ebene zwecks Einrichtung der

Transienten-Funktion.
Die zweite Gruppe umfasst:

Store & Recall Einrichtung, Uberpriifung und Verwendung gespeicherter Einstellungen
des Gerates.

Battery Zum Einrichten und Anzeigen der Entladungscharakteristik von
Batteriezellen.
Extern Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der analogen bzw. logischen (TTL)

Fernsteuerung der beiden Pegel (siehe Kapitel ,Analoge
Fernsteuerung®).
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Utilities Zur Konfiguration sekundarer Geratefunktionen und zur Einstellung der
Parameter fur die Remote-Schnittstellen.

Die zweite Ebene des Transient MenUs (bei Auswahl aus der ersten Gruppe) umfasst:

Freq Eingabe eines numerischen Werts fur die Frequenz des internen
Oszillators.

Duty Eingabe eines numerischen Werts fur das Tastverhaltnis des internen
Oszillators.

Slew Zur Eingabe eines numerischen Werts fur die Anstiegsrate der
Ubergange.

Slow Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Langsamstart- und Stoppfunktion
des Gerats.

Auf den meisten unteren MenlUebenen kénnen Sie Uber die Tasten Back (Zurtick) oder Cancel
(Abbrechen) zum vorherigen Menu zurtickzukehren. Auf diese Weise kénnen Sie die
verschiedenen MenUs ausprobieren, ohne das Gerat in unerwartete Konfigurationen zu
versetzen. Mit Back kehren Sie unter Beibehaltung aller vorgenommenen Anderungen zum
vorherigen Men( zuriick. Mit Cancel (falls vorhanden) werden jegliche Anderungen vor der
Ruckkehr zum vorherigen MenU rickgangig gemacht. Mit der Home Taste kehren Sie direkt zum
Startbildschirm und damit zur obersten Ebene der MenUstruktur zurick (alle nicht
abgeschlossenen Eingaben werden ungultig).

Allgemeine numerische Eingabe der Parameter

Alle anderbaren Lastparameter kdnnen mit Hilfe der Zehnertastatur eingerichtet werden. Der
gewilnschte Parameter wird zunachst tber die Softkeys im Menl ausgewahlt. Die Anzeige
wechselt dann zur Parametereingabe und zeigt den Namen des Parameters, dessen aktuellen
Wert, und in den meisten Fallen die Eingabegrenzen und die Auflosung. Es erscheint eine
Meldung mit der Aufforderung zur Eingabe des neuen Wertes. Durch Dricken einer beliebigen
Nummerntaste verschwindet diese Meldung und es wird der neu eingegebene Wert angezeigt.
Die Softkey-Bezeichnungen zeigen nun eine Liste mit Einheiten fiir den jeweiligen Parameter an.
Die CE-Taste l6scht einzelne Eingaben; alternativ kann der gesamte Eintrag durch Driicken der
Home-Taste oder des Softkeys Cancel abgebrochen werden.

Sobald die numerische Eingabe abgeschlossen ist, muss sie durch Dricken des entsprechenden
Einheiten-Softkeys bestatigt werden (zum Beispiel A oder mA). Der Wert wird dann mit den
Parametergrenzen Uberprift und, wenn er innerhalb des zulassigen Bereichs liegt, akzeptiert und
unmittelbar als neuer Wert fir diesen Parameter implementiert. Wenn der Wert aul3erhalb des
zulassigen Bereichs liegt, wird eine Fehlermeldung angezeigt und es ertdnt ein Warnsignal.
Gegebenenfalls kann der Eingabewert abgerundet werden, damit er der Aufldsung des jeweiligen
Parameters entspricht.

Weiter unten folgt eine Beschreibung der jeweiligen Funktionen fir die einzelnen Parameter.

Parameterwerte mit dem Regler A anpassen

Der Pegel und die Transienten-Parameter der Last kdnnen durch Erhéhen oder Verringern des
aktuellen Werts mittels Regler oder Softkeys eingestellt werden.

Hinweis: Diese Einstellfunktion ist nur méglich, wahrend der Startbildschirm angezeigt wird.

Mit Hilfe der beiden Tasten oberhalb des Reglers mit der Bezeichnung Levels und Transient
wahlen Sie den zu andernden Parameter und beginnen mit der Anpassung der Einstellung. Durch
Dricken der Taste Levels wird zunachst Level A gewahlt. Ein zweiter Druck wahlt Level B und ein
dritter Tastendruck dient zur Einstellung der Dropout-Spannung. Dieser Vorgang kann bei Bedarf
wiederholt werden. Ahnlich wird durch mehrfaches Driicken der Taste Transient zwischen
Frequenz, Tastverhaltnis und Slew-Rate gewahlt. Eine Leuchte Uber jeder Taste blinkt, wahrend
die Einstellung aktiviert ist und es werden vier Cursor-Softkeys angezeigt.
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Die Anzeige des ausgewahlten Parameterwerts wird erweitert und das Bearbeitungsfeld zeigt
einen Einstellindikator (%) unter der jeweiligen Ziffer. Mit den Softkeys < und »koénnen Sie
wahlen, welche Zifferposition eingestellt wird. Nun kénnen Sie entweder mit dem Regler oder den
Softkeys Aund V¥ den jeweiligen Wert erhdhen oder verringern. Die Ziffern zur linken Seite
werden automatisch erhoht oder verringert, wenn die jeweilige Dekade erreicht ist. Die Ziffern zur
rechten Seite bleiben unverandert, es sei denn die Dekadenauflésung wird erreicht. In diesem
Fall werden die Ziffern zur rechten Seite méglicherweise gerundet. Wenn die niedrigstwertige
Ziffer erhoht wird und eine Dekadenauflésung erreicht ist, springt die Einstellung auf die neue
niedrigstwertige Ziffer Gber.

Jede Anderung wird sofort aktiv, vorausgesetzt die Werte bleiben innerhalb der zulassigen
Grenzen des jeweiligen Parameters. Wenn ein Inkrementieren oder Dekrementieren der
aktuellen Position einen Bereich Uberschreiten wirde, bleibt der Wert des Parameters
unverandert; partielle Anpassungen werden nicht vorgenommen.

Durch Dricken des Softkeys Off oder der Taste Off iber dem Regler (oder die Home Taste)
endet die Einstellung. Der neue Wert wird ibernommen und das Display kehrt zum
Startbildschirm zurtick. Durch Drucken des Softkeys Cancel wird die Einstellung ebenfalls
beendet. Allerdings geht der letzte Parameter auf den Wert zurtick, den er vor der Einstellung
hatte.

Konfigurieren der Last

Die normale Betriebsfolge besteht in der Auswahl des Last-Modus, der Einstellung des
erforderlichen Pegels und der Dropout-Spannung und der anschlielienden Aktivierung des
Eingangs. Falls ein transienter Betrieb bendétigt wird, muss die Einstellung des zweiten Pegels
und der Slew-Rate-Parameter sowie der Frequenz und des Tastverhaltnisses des internen
Oszillators (falls verwendet) ebenfalls vorgenommen werden.

Der Startbildschirm zeigt samtliche Parametereinstellungen, damit sie vor dem Aktivieren des
Eingangs kontrolliert werden kénnen. Alle Parameter aulder Lastmodus und Level sind
veranderbar, wahrend der Eingang aktiviert ist. Werden entweder Lastmodus oder Pegel
geandert wahrend der Eingang aktiviert ist, kommt es zur Auslésung der Fehlersperre und die
Eingange werden deaktiviert.

Auswahl der Betriebsart

Beim Einrichten des Gerats flr eine bestimmte Aufgabe muss zuerst der Lastmodus gewahlt
werden. Dieser bestimmt, wie die Stromaufnahme durch die Last mit der angelegten Spannung
(V) variiert. Der Softkey Mode auf dem Startbildschirm 6ffnet ein Menu mit den in der folgenden
Tabelle aufgefiihrten Betriebsarten. Ausflhrlichere Beschreibungen der Eigenschaften der
einzelnen Betriebsarten finden Sie im Kapitel ,Anwendungshinweise“ spater in diesem
Handbuch.

Um eine Betriebsart zu andern, muss der Lasteingang deaktiviert sein. Ist dies durch den
Benutzer nicht bereits geschehen, erfolgt die Deaktivierung automatisch. Die Anzeige kehrt zum
Startbildschirm zurtick, sobald eine Betriebsart gewahlt ist.

Die verfigbaren Betriebsarten sind:

CC Konstantstrom Der Strom wird entspricht der Pegel-Einstellung,
unabhangig von der Spannung.

CP Konstantleistung Aktiviert | = W/ 'V, wobei W durch den Pegel bestimmt wird.

CG Konstantleitwert Aktiviert | =V * G, wobei G durch den Pegel bestimmt wird.

CR Konstantwiderstand Aktiviert | = (V-Vdropout) / R, wobei R durch den Pegel und

Vdropout durch die Einstellung der Dropout-Spannung
bestimmt wird.

CV Konstantspannung Die Last nimmt den erforderlichen Strom auf, so dass die
Klemmenspannung dem eingestellten Pegel entspricht.
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Level A/B-Einstellung und Bereichsauswahl

Nach Dricken des Softkeys Level auf dem Startbildschirm wird zunachst die Pegeleinstellung fir
Level A oder Level B angezeigt, je nachdem, welche zuletzt gedndert wurde. Die rechten
Softkeys mit der Bezeichnung A Set und B SET, kbnnen verwendet werden, um die
Eingabeaufforderung auf den jeweils anderen Pegel umzuschalten. Wenn der bearbeitete Pegel
aktuell nicht zur Steuerung der Last verwendet wird, erscheint zudem der Softkey Select um
diesen Pegel ggf. zu aktivieren. Ein neuer numerischer Wert kann, wie oben beschrieben,
eingegeben werden. Fir jeden Betriebsmodus werden separate Einstellungen fir beide Pegel
abgespeichert.

Es gibt zwei Einstellbereiche in den einzelnen Betriebsarten (mit Ausnahme des
Konstantleistungsmodus). Diese unterscheiden sich in den zulassigen Wertebereichen und der
Auflésung. Die aktuellen Werte werden in der Eingabeaufforderung angezeigt. Nach Driicken des
Softkeys Range (Bereich) erscheint das Menu zur Bereichsauswahl, wobei der derzeit aktive
Bereich hervorgehoben ist. Die Auswahl kann mit den Softkeys A und ¥ oder dem Regler
geandert werden. Durch Driicken des Softkeys OK wird die neue Auswahl Gbernommen. Um den
Bereich zu andern, muss der Lasteingang deaktiviert sein. Ist dies durch den Benutzer nicht
bereits geschehen, erfolgt die Deaktivierung automatisch. Wenn Sie den Softkey Cancel
drucken, bleibt der Bereich unverandert. In beiden Fallen kehrt das Gerat zum Menu fur die
Pegeleinstellung zuriick. Der Wechsel von einem hochauflésenden Bereich auf einen Bereich mit
geringerer Auflésung kann zur Rundung des eingestellten Pegels fihren. Wenn der neu
eingestellte Wert die Grenzwerte flr den neuen Bereich Uberschreitet, wird der Wert auf das
Maximum oder Minimum des neuen Bereichs aktualisiert.

Das Menu zur Pegeleinstellung bleibt auf dem Bildschirm, bis der Softkey Back oder die Home
Taste gedriickt werden, um zum Startbildschirm zurlickzukehren.

Unterspannungsabschaltung

Nach Driicken des Softkeys Dropout auf dem Startbildschirm erscheint die Eingabeaufforderung
zur Einstellung der Dropout-Spannung. Gezeigt werden der aktuelle Wert der Dropout-Spannung,
der mdgliche Bereich fiir einen neuen Wert und die maximale Aufldsung der Einstellung. Driicken
Sie nach Eingabe des Werts den Softkey mV oder V, um die Einstellung zu ibernehmen. Mit
dem Softkey Back oder der Home-Taste kdnnen Sie zum Startbildschirm zurtickkehren.

Der primare Zweck der Dropout-Einstellung ist der Schutz von Akkus vor einer Tiefentladung. Die
Last leitet keinen Strom mehr, wenn die angelegte Quellenspannung unter diesen Grenzwert fallt.
Bitte beachten Sie, dass bei einem etwaigen Kabelwiderstand zwischen der Quelle und dem
spannungstastenden Punkt der Last ein weicher Ubergang in die Unterspannungsabschaltung
beginnt. Wenn die Stromstarke abzusinken beginnt, verringert sich ebenfalls der
Spannungsabfall, wodurch die an der Last gemessene Klemmenspannung steigt. Akkus kénnen
sich erholen, wenn die Last verringert wird, so dass die Spannung wieder iber die Dropout-
Schwelle steigt und die Last erneut leitet. In einem solchen Betriebszustand kann ein Pendeln
bzw. Instabilitdt auftreten. Bei Aktivierung der Dropout-Funktion leuchtet die LED auf der
Geratevorderseite gelb und die Statuszeile zeigt Dropout.

Die Dropout-Spannungseinstellung hat eine besondere Wirkung im Modus Konstantwiderstand
(CR), da sie dann als Ausgangspunkt fur die Charakteristik des Konstantwiderstands dient (siehe
Beschreibung im Kapitel ,Anwendungshinweise* fir weitere Einzelheiten). Die Dropout-Funktion
steht im Konstantspannungsmodus (CV) nicht zur Verfliigung, da sie der grundlegenden Absicht
dieses Modus widerspricht.

Die Dropout-Spannungseinstellung wird auch als Schwellenwert fir die Langsamstartfunktion
verwendet (siehe unten).

Wenn die Dropout-Funktion nicht erforderlich ist, setzen Sie die Dropout-Spannung auf 0 Volt.
Die Statuszeile zeigt Dropout als Warnung an, wenn diese Einstellung Gber OV liegt und kein
Strom flief3t.
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Langsamstart

Der Zweck des Langsamstartkreises besteht im rampenartigen Anstieg der geforderten Last von
Null auf den endgultigen Wert. Die Anstiegsrate wird durch die Einstellungen der Slew-Rate
festgelegt. Die Rampe wird gestartet, wenn der Eingang aktiviert ist, oder wenn die Spannung der
angeschlossenen Quelle den Pegel der eingestellten Dropout-Spannung Ubersteigt. Wenn der
Eingang deaktiviert wird, fallt die geforderte Last rampenartig langsam zurtick auf Null
(vorausgesetzt naturlich, dass die Quellenspannung eingeschaltet bleibt).

Die Einstellung fur diese Funktion erfolgt im Transient-Menu. Dricken Sie also den Softkey Trans
auf dem Startbildschirm und dann den Softkey Slow im folgenden Men(, um den Langsamstart
mit einem weiteren Softkey abwechselnd zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wahrend der
Aktivierung wird Slow in der Statuszeile des Gerats angezeigt. Driicken Sie den Softkey Back,
um zum Transient-MenU, oder die Taste Home, um direkt zum Startbildschirm zurtickzukehren.

Im Modus Konstantleistung (CP) wird die Langsamstartfunktion gewoéhnlich aufgrund des
Sperrzustands benétigt, der bei niedrigen Spannungen eintreten kann (wenn das Erreichen der
geforderten Leistung einen hohen Strom verlangt), falls die Quelle nicht in der Lage ist, eine dem
verlangten Leistungsniveau entsprechende Leistung zu erreichen. Im Kapitel
~<Anwendungshinweise* finden Sie Informationen zu dem Umstand, dass sich die Last im Modus
Konstantleistung als negativer Widerstand verhalt.

Im Modus Konstantwiderstand (CR) beginnt die Last bei maximalem Widerstandspegel des
jeweils aktiven Bereichs und fallt dann rampenartig auf den endgultigen Widerstandswert ab. Da
der anfangliche Widerstand nicht unendlich ist, ergibt sich eine anfangliche Stromstufe, bevor die
Rampe einsetzt, wenn die Last aktiv wird. Beachten Sie auch, dass ein linearer Anstieg in Ohm
keinen linearen Anstieg in Ampere bedeutet, wenn die Versorgungsspannung konstant ist.

Im Modus Konstantspannung (CV) beginnt die Einstellung am maximalen Spannungspegel des
aktiven Bereichs und fallt dann rampenartig auf den Endwert der Spannung ab. Die Last leitet
erst dann Strom, wenn die Einstellung die Leerlaufspannung der angeschlossenen Quelle
Uberschritten hat. Danach erhdht sich der Strom mit einer Rate, die durch die Eigenschaften der
Quelle und ihren effektiven Ausgangswiderstand bestimmt wird, bis der Spannungssollwert
erreicht ist. Im Konstantstrombetrieb kann die Last keine langsame Stromrampe bereitstellen.

Einfuhrung in den transienten Betrieb

Das Gerat ist in der Lage, Lastibergange zu erzeugen, die beim Testen des
Einschwingverhaltens einer Quelle hilfreich sein kdnnen. Der transiente Betrieb steht in allen
Betriebsmodi zur Verfligung. Im transienten Betrieb schaltet die Last zwischen Level A und Level
B, wobei der Ubergang zwischen diesen beiden Pegeln geradlinig (als gesteuerte Variable des
aktiven Modus) und mit einer Steilheit verlauft, die durch die Slew-Rate-Einstellung bestimmt ist.
Bitte beachten Sie, dass sich der Lastlibergang auf die beiden absoluten Pegel bezieht und nicht
auf die Differenz zwischen ihnen (wie es bei einigen elektronischen Lasten der Fall ist). Es gibt
keine Beschrankung welcher der beiden Pegel grofRer ist.

Transienten konnen entweder durch einen internen Oszillator oder durch ein externes TTL-Signal
zeitgesteuert werden (siehe Beschreibung des Menls Extern auf Seite 28 unten). Wenn der
transiente Betrieb Uber den internen Oszillator gesteuert wird, beginnt er immer mit der
Einstellung fir Level A, einschlieRlich eines Ubergangs von Level B, falls erforderlich. Der
Oszillator startet sobald eine der drei erforderlichen Voraussetzungen gegeben ist: Entweder
wenn der Eingang aktiviert ist (Enabled) oder wenn die Steuertaste Transient gewahlt wird, oder
(bei aktiviertem Langsamstart) wenn die Versorgungsspannung die eingestellte Dropout-
Spannung Ubersteigt.

Es ist ebenfalls méglich, die externe analoge Spannungssteuerung zur Erzeugung von
transienten Vorgangen einer beliebigen Form zu verwenden, indem der externe Generator zur
Erzeugung der benétigten Wellenform herangezogen wird. Dies wird ebenfalls Gber das Menu
Extern (Seite 28) gesteuert. Bitte beachten Sie, dass das externe Signal weiterhin durch die
Schaltungen fur die interne Slew-Rate lauft. Daher mussen die entsprechenden Einstellungen fur
die Slew Rate vorgenommen werden.
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Um den transienten Betrieb zu beenden (intern oder extern) und zu einem Konstantpegel
zurlckzukehren, dricken Sie je nach Bedarf die Taste A oder B (im Bereich LEVEL SELECT).

Transient-Menu

Drucken Sie den Softkey Trans auf dem Startbildschirm. Nun erhalten Sie Zugriff auf die
Steuerelemente fiir Frequenz und Tastverhaltnis des internen Oszillators und die Slew-Rate-
Einstellungen, die sich auf samtliche Pegelanderungen auswirken, ganz gleich auf welche Weise
diese entstanden sind.

Diese Parameter konnen auch mit dem Regler A ADJUST geandert werden. Dazu muss
allerdings der Startbildschirm angezeigt sein und nicht das Transient-Men(.

Beachten Sie, dass Anderungen an der Ubergangsfrequenz oder des Tastverhaltnisses erst zum
Ende des aktuellen Zyklus wirksam werden (bei Ruckkehr auf Pegel A). Dies macht sich
besonders bei sehr niedrigen Frequenzen bemerkbar. Durch Deaktivieren und erneutes
Aktivieren des Lasteingangs beginnt sofort ebenfalls ein neuer Zyklus.

Ubergangsfrequenz

Die Wiederholungshaufigkeit von intern zeitgesteuerten Transienten kann in Bezug auf die
Frequenz oder den Zeitraum festgelegt werden. Durch Dricken des Softkeys Freq oder Period
im Transient-MenU 6ffnet sich das Einstellmenu flr Frequenz und Periode. Ein neuer Wert kann
in der Ublichen Weise eingegeben werden. Mit den beiden Softkeys Freq und Period kdnnen Sie
zwischen diesen beiden Modi wechseln. Dricken Sie den Softkey Back, um zum Transient-Men(
oder die Taste Home, um zum Startbildschirm zurlickzukehren. Die Beschriftung des Softkeys im
Transient-Menu zeigt an, ob Freq oder Period gewahlt ist.

Tastverhaltnis

Nach Driicken des Softkeys Duty im Transient-Men( erscheint das Men( zur Einstellung des
Tastverhaltnisses. Dieser Prozentwert bezieht sich auf den Anteil von LEVEL A, einschlief3lich des
Ubergangs von LEVEL A auf LEVEL B. Der Rest des Zyklus besteht aus dem Ubergang zurtick
auf LEVEL B und der zugehorigen Verweilzeit.

Das Tastverhaltnis lasst sich zwischen 1 % und 99 % einstellen. Beachten Sie jedoch, dass die
Zeitdauer im jedem Zyklusabschnitt ausreichend lang sein muss, damit die durch Slew-Rate und
Level vorgegebenen Einstellungen ausgefiihrt werden kénnen. Andernfalls erreicht die Last nie
den Steady-State fiir den eingestellten Wert bevor der nachste Ubergang in die
entgegengesetzte Richtung beginnt. Diese Fehlerbedingung wird weiter unten beschrieben.
Driicken Sie den Softkey Back, um zum Transient-MenU oder die Taste Home, um zum
Startbildschirm zurtickzukehren.

Slew-Rate

Nach Driicken des Softkeys Slew im Transient-Menu erscheint das Menu zur Einstellung der
Slew-Rate. Diese Slew-Rate-Einstellung legt die Steigung der Ubergénge zwischen den beiden
Pegeleinstellungen fest. Sie qilt fuir alle Veranderungen, ganz gleich ob durch manuelle
Einstellung, Einstellung tiber den Regler, den internen Transient-Generator oder durch externe
Spannungssteuerung verursacht. Sie wird ebenfalls zur Bestimmung der Anstiegs- und Abfallrate
bei Auslosung des Langsamstarts verwendet.

Der Slew-Steuerkreis erzeugt einen kleinen zusatzlichen Fehler hinsichtlich der Genauigkeit der
Pegeleinstellungen, der abhangig von der tatsachlich eingestellten Anstiegsrate ist. Wenn die
dynamischen Funktionen der Last nicht verwendet werden, sorgt der Softkey Default
(Standardeinstellung) durch den kalibrierten Zustand fir beste Genauigkeit.

Der Schaltkreis sorgt fiir einen linearen Ubergang bezogen auf den aktiven Modus.
Beispielsweise wird im Modus Konstantleistung (CP) die Slew-Rate in Watt pro Mikrosekunde,
Watt pro Millisekunde oder Watt pro Sekunde (bei sehr geringen Raten) ausgedrickt. AuRer im
Modus Konstantstrom (CC) ist die Form des Stromubergangs daher nicht unbedingt linear.
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Neben der Ublichen numerischen Eingabeaufforderung zeigt dieses Menil auch die berechnete
theoretische Ubergangszeit unter Bertiicksichtigung des Slew-Rate-Werts und dem Unterschied
zwischen Level A und Level B. Dieser theoretische Wert berlcksichtigt weder die Abhangigkeit
der tatsachlichen Ubergangszeit von den Charakteristiken der Quelle und Last, noch die
Impedanzen und Induktivitdten, die insbesondere bei schnellen Anstiegsraten auftreten kénnen.
Der Nutzer muss dafiir sorgen, dass die Ubergangszeit, die sich aus den eingegebenen Werten
ergibt, nicht kiirzer ist als die minimal erreichbare Ubergangszeit im aktuellen Modus (siehe
Technische Daten). Denken Sie unbedingt daran, dass ein erhebliches Uberschwingen auftreten
kann, wenn die Slew-Rate schneller ist, als die Kombination von Quelle und Last folgen kann (die
wiederum moglicherweise langsamer reagiert als in den Technischen Daten angegeben, da die
dortigen Werte fir optimale Bedingungen gelten). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
"Einschrankungen bei langsamer Slew-Rate“ unten.

Nach Drucken des Softkeys Range erscheint eine Anzeige mit den Grenzwerten der verfugbaren
Slew-Rate fir den gegenwartigen Betriebsmodus und Bereich. Wurde eine Slew-Rate mit Werten
aulerhalb der Parametergrenzen eingegeben, so erscheint eine Fehlermeldung, gefolgt von der
Anzeige der jeweiligen Bereichsgrenzen.

Die Bandbreite der Leistungsendstufen der Last wird reduziert (durch Andern der
Kompensationsnetzwerke), wenn die Slew-Rate auf weniger als 0,1 % der maximalen Slew-Rate
fur den jeweiligen Modus und Bereich eingestellt ist. So liegt z. B. die maximale Slew-Rate im
80A Bereich im Konstantstrombetrieb bei 2,5A/us. Daher wird die Bandbreite reduziert, wenn die
Slew-Rate auf < 2,5A/ms gesetzt ist. Diese Anderung erfolgt auch dann, wenn die Transienten-
Funktion nicht eingesetzt wird und beeinflusst das dynamische Verhalten des Gerats. Dies kann
zu einer verbesserten Stabilitat bei einigen problematischen Kombinationen aus Quellen- und
Lastcharakteristik fihren.

Drucken Sie nach Aktualisierung der Slew-Rate-Einstellung den Softkey Back, um zum
Transient-MenU, oder die Taste Home, um zum Startbildschirm zurtickzukehren.

Einschrankungen bei langsamer Slew-Rate

Die untere Grenze der Slew-Rate wird durch die Kombination aus Slew-Rate, Frequenz,
Tastverhaltnis und dem Pegelunterschied bestimmt. Falls die Ubergangszeit (d.h. die Differenz
der Pegeleinstellungen dividiert durch die Slew-Rate) langer ist als das Produkt aus
Oszillatorperiode und Verhaltnis des Betriebsstroms zum Vollaststrom, steht nicht gentigend Zeit
fur den Abschluss des Ubergangs zur Verfligung, bevor der Oszillator die Riickkehr auf den
anderen Pegel einleitet. Infolgedessen wird die beabsichtigte Einstellung nie erreicht. In diesem
Fall wird Slew in der Statuszeile als Warnung angezeigt.

Einschrankungen bei schneller Slew-Rate

In der Praxis gibt es eine Reihe von Einschrankungen hinsichtlich der schnellstmdglichen Slew-
Rate. Eine Einschrankung bildet die Mindestlibergangszeit der Leistungsstufen der Last (sie
hangt vom Betriebsmodus ab, siehe ,Technische Daten®). Falls eine Kombination aus einer
schnellen Slew-Rate und einer kleinen Pegelanderung zu einer kiirzeren Ubergangszeit fihrt,
wird die Einschwingzeit der Leistungsstufe dominieren.

Das dynamische Verhalten einer Kombination aus Quelle und Last hangt bei hohen Slew-Raten
von vielen Faktoren ab, insbesondere von der Induktivitat der Verbindungskabel und dem
Dampfungsfaktor der Riickkopplungsschleifen. Zusatzlich ist die Reaktion der Leistungsstufen
der Last bei sehr geringen oder hohen Strémen oder bei sehr niedrigen Spannungen langsamer.
In vielen Situationen wird eine geringere Einstellung fir die Slew-Rate erforderlich sein, um
Abweichungen zu vermeiden.

Wenn eine schnellere Slew-Rate vorgegeben wird, als in der Praxis moglich ist, kann es zu
signifikantem Uberschwingen und langeren Einschwingzeiten kommen. Bei der Konfiguration
schneller Ubergange, die an die Grenzen der Leistungsfahigkeit des Gerats stofken, sollten Sie
den StromuUberwachungsausgang mit einem Oszilloskop uUberprifen. Insbesondere sollte darauf
geachtet werden, einen schnellen Ubergang auf einen niedrigen Strom zu vermeiden, da dies in
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der Leistungsstufe zu einem Cut-Off-Zustand fuhren kann, der eine lange Erholungszeit benotigt
und ggf. mehrere Stromimpulse entstehen lassen kann.

Im Modus Konstantwiderstand (CR), bei dem die Stromstarke im umgekehrten Verhaltnis zum
Widerstandslbergang steht, ist die Vorhersage der maximal nutzbaren Einstellung fur die Slew-
Rate besonders schwierig.

Batterietestfunktion

Diese Funktion ermdglicht die Charakterisierung von Batteriezellenentladungen und kann in allen
Lastmodi aufder im Konstantspannungsmodus verwendet werden.

Wahrend des Entladens einer Batteriezelle wird die aktuelle Batteriezellenkapazitat in
Wattstunden und Amperestunden gleichzeitig auf dem Display angezeigt. Die maximale Kapazitat
ist auf 1000 Wh und 1000 Ah begrenzt.

Die Batterietestfunktion kann Uber das Hauptmeni aufgerufen werden, indem Sie den Softkey
Battery driicken.

Nach Driicken des Softkeys Level auf dem Startbildschirm wird zunachst die Pegeleinstellung fir
Level A oder Level B angezeigt, je nachdem, welche zuletzt gedndert wurde. Die rechten
Softkeys mit der Bezeichnung A SET und B SET, kdnnen verwendet werden, um die
Eingabeaufforderung auf den jeweils anderen Pegel umzuschalten. Wenn der bearbeitete Pegel
aktuell nicht zur Steuerung der Last verwendet wird, erscheint zudem der Softkey Select um
diesen Pegel ggf. zu aktivieren. Fir jeden Betriebsmodus werden separate Einstellungen fur
beide Pegel abgespeichert.

Es gibt zwei Bereiche fur die Einstellung in den einzelnen Betriebsarten (mit Ausnahme des
Konstantleistungsmodus). Diese unterscheiden sich in den zulassigen Wertebereichen und der
Auflésung. Die aktuellen Werte werden in der Eingabeaufforderung angezeigt. Nach Driicken des
Softkeys Range erscheint das Menu zur Bereichsauswahl, wobei der derzeit aktive Bereich
hervorgehoben ist. Die Auswahl kann mit den Softkeys A und ¥ oder dem Regler geadndert
werden. Durch Driicken des Softkeys OK wird die neue Auswahl ibernommen. Um den Bereich
zu andern, muss der Lasteingang deaktiviert sein. Ist dies durch den Benutzer nicht bereits
geschehen, erfolgt die Deaktivierung automatisch. Wenn Sie den Softkey Cancel driicken, bleibt
der Bereich unverandert. Der Wechsel von einem hochauflésenden Bereich auf einen Bereich mit
geringerer Auflésung kann zur Rundung des eingestellten Pegels flihren. Wenn der neu
eingestellte Wert die Grenzwerte flr den neuen Bereich Uberschreitet, wird der Wert auf das
Maximum oder Minimum des neuen Bereichs aktualisiert. Driicken Sie den Softkey Back, um
zum Startbildschirm zurickzukehren.

Die Abschaltspannung flr den Batterietest ist unabhangig von der Dropout-Spannung und kann
so eingestellt werden, dass der Lasteingang deaktiviert wird, sobald die gemessene Spannung
unter den Abschaltpegel fallt . Nach Dricken des Softkeys Cut-Off auf dem Startbildschirm
erscheint die Eingabeaufforderung zur Einstellung der Abschaltspannung. Gezeigt werden der
aktuelle Wert der Abschaltspannung, der mdgliche Bereich fiir einen neuen Wert und die
maximale Auflosung der Einstellung. Driicken Sie nach Eingabe des Werts den Softkey mV oder
V, um die Einstellung zu Gbernehmen. Driicken Sie den Softkey Back, um zum Startbildschirm
zuruckzukehren.

Es ist ratsam, die Dropout-Spannung auf Null zu setzen, wenn die Batterieentladefunktion
verwendet wird.

Durch Dricken des Softkeys Run startet der Entladetest, indem der Eingang aktiviert wird sowie
Timer und Kapazitatsanzeige gestartet werden. Die abgelaufene Testzeit (Entladezeit) wird live
auf dem Display angezeigt und kann bis zu 100 Stunden mit einer Auflésung von 1 Sekunde
betragen.

Der Softkey Stop stoppt den Test, indem er den Lasteingang deaktiviert sowie Timer und
Kapazitatsanzeige anhalt. Der Test kann dann durch erneutes Driicken des Softkeys Run
fortgesetzt werden. Alternativ kdnnen Sie durch Dricken des Softkeys Reset den Timer und die
Kapazitatsanzeige zuricksetzen. Fallt die gemessene Spannung wahrend des Tests unter den
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Grenzwert, wird der Test gestoppt, der Lasteingang deaktiviert sowie Timer und
Kapazitatsanzeige angehalten.

Gefahr von Verbrennungen, Schaden oder Feuer: Sicherstellen, dass die
A eingestellten Entladeparameter innerhalb der Betriebsgrenzen des
Batterieherstellers liegen

Spannungs- und Stromgrenzen

Diese Grenzwerte gelten fur Quellenspannung und Laststrom und fuhren zu einer automatischen
Deaktivierung des Eingangs, wenn die tatsachlich gemessenen Spannungs- oder Stromwerte
den eingestellten Grenzwert Uberschreiten. Es handelt sich hierbei nicht um eine unabhangige
Hardware-Begrenzung, sondern um einen einfachen Vergleich mit den Werten der
Messanzeigen.

Um das Limits-Menu aufzurufen, dricken Sie den Softkey Limits auf dem Startbildschirm. Das
Menu gibt auch Zugang zu der Funktion, bei der ein intermittierender Betrieb bis zu 600 Watt
madglich ist (siehe unten).

Der Softkey V /I dient zum Wechsel zwischen diesen beiden Grenzwerten, so dass ein
numerischer Wert in der tblichen Weise eingegeben werden kann. Durch Driicken des Softkeys
None (oder Eingabe des Werts Null) wird der jeweilige Grenzwert deaktiviert. Driicken Sie den
Softkey Back oder die Taste Home, um zum Startbildschirm zurtickzukehren.

Wenn ein Grenzwert festgelegt wurde, erscheint Lim auf der Statuszeile des Displays. Wird
anschliel3end ein Grenzwert Uberschritten, so erscheint eine Fehlermeldung und der Lasteingang
wird deaktiviert.

Kurzzeit- oder Aussetzbetrieb mit bis zu 600 Watt

Fir Situationen, in denen die Last nur fir das kurzfristige oder intermittierende Testen einer
Quelle erforderlich ist, kann das Gerat bis zu 600 W ableiten (unter Berucksichtigung der
Einschrankungen hinsichtlich Zeit- und Arbeitszyklus).

Sie erreichen diesen Betriebsmodus, indem Sie den Softkey Limits (Begrenzung) auf dem
Startbildschirm driicken und dann den Softkey 600W betatigen. Es wird eine Warnmeldung mit
den hier beschriebenen Einschrankungen angezeigt. Driicken Sie den Softkey Confirm um die
Warnung zu akzeptieren und diesen Modus zu aktivieren. Der Luifter lauft auf Hochtouren,
solange dieser Modus aktiviert ist. Dricken Sie den Softkey Back, um zum Startbildschirm
zurlckzukehren.

Im Messanzeigebereich (METERS) auf dem Startbildschirm unterhalb des berechneten
Leistungswerts, zeigt das Display jetzt einen Prozentualwert der zuldssigen Leistungsaufnahme.
Dieser errechnet sich aus dem Produkt der tatsachlichen Verlustleistung und der verstrichenen
Zeit und zeigt die Temperaturbelastung der Leistungsstufe in der Last an. Wenn dieser Wert 100
% erreicht, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm. Um ein unerwartetes Verhalten zu
vermeiden, wird der Lasteingang nicht sofort deaktiviert. Jedoch muss der Benutzer Quelle bzw.
Last manuell abschalten oder zumindest die Warmeabgabe durch Umstellung auf eine niedrigere
Pegeleinstellung reduzieren, da die Last ansonsten zehn Sekunden nach Erscheinen der
Warnung abgeschaltet wird. Nach einer solchen Abschaltung kann der Eingang weitere 60
Sekunden nicht neu aktiviert werden.

Sobald die hohe Belastung ausgesetzt wurde (oder auf einen niedrigen Pegel gesetzt wird) passt
sich die Angabe des Prozentualwerts an und gibt dem Anwender damit einen Hinweis, wann ein
sicherer Hochleistungsbetrieb wieder maoglich ist. Wenn es nicht zu einer Fehlerauslosung kam,
ist es moglich, den Eingang wieder zu aktivieren ohne darauf zu warten, dass der Prozentualwert
ganz auf Null zuriickgegangen ist. Allerdings wird dann der anschlieRende Zeitraum, in dem ein
Hochleistungsbetrieb moglich ist, entsprechend reduziert.

Dieser Modus dient hauptsachlich fir Situationen, in denen sich Phasen des
Hochleistungsbetriebs fur bis zu ca. 1 Minute mit Perioden abwechseln, bei denen eine
mindestens doppelt so lange Nullleistung besteht. Jedoch ist es auch moglich den Transienten-
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Betrieb zwischen Hochleistungszustand und einem Zustand mit erheblich geringerer Leistung zu
konfigurieren (mit Rucksicht auf die Beschrankungen hinsichtlich der Wiederholungshaufigkeit). in
diesem Modus ist die Frequenz des Transienten-Oszillators auf hdchstens 1 Hz und die Slew-
Rate auf 0,1 % des Maximums im Normalbetrieb beschrankt. Innerhalb dieser Einschrankungen
kann die Last nach Belieben konfiguriert werden. Solange die mittlere Leistung unter 200 Watt
liegt, ist auch die Beschrankung hinsichtlich des thermischen Arbeitszyklus erfiillt, so dass ein
kontinuierlicher Betrieb moglich ist.

Wichtig: Beachten Sie, dass die Sperrschichttemperatur der Leistungs-FETs deutlich Gber den
Betriebswert ansteigen kann und somit deren Lebensdauer evtl. reduziert, wenn das empfohlene
Tastverhaltnis zu stark Uberschritten wird. Auch kénnen schnell wiederholende Wechsel der
Leistungsaufnahme zu einer Materialbeanspruchung der Bonddrahte und der Sperrschicht-
Substrat-Schnittstelle fUhren. Daher sollten Sie eine externe Spannungssteuerung fur gro3e
Leistungsanderungen bei hohen Frequenzen vermeiden. Um die 600 Watt-Funktion erfolgreich
einzusetzen, muss der Benutzer ein angemessenes Mal} an Vorsicht walten lassen.

Um den Normalbetrieb wieder herzustellen, kehren Sie zum Meni Limits zurlick und driicken Sie
den Softkey 400W.

Speichern und Abrufen von Einstellungen

Das Gerat kann bis zu 30 benutzerdefinierte Gruppen von Lastparametern in einem
nichtflichtigen Speicher ablegen und abrufen. Jeder Speicherplatz enthalt samtliche
Parametereinstellungen: Lastmodus, aktiver Pegel, Pegel A, Pegel B, Dropout-Spannung,
Transienten-Frequenz, Tastverhaltnis und Slew-Rate sowie Status der Langsamstartfunktion und
der 600 Watt Option.

Die Menls zum Speichern und Abrufen geben eine Vorschau auf die Parameter, die bereits am
jeweiligen Speicherort gespeichert sind. Wenn ein Speicher leer ist, wird (---) angezeigt. Ein
Speicherplatz kann entweder Gber die Softkeys A und V¥ oder tber den Regler ausgewahlt
werden, indem man den Speicherort direkt mit der numerischen Tastatur eingibt (ggf. mit
fuhrender Null) oder mit dem Regler schrittweise durchgeht. Die aktuell gewahlte
Speichernummer (und der vom Benutzer festgelegte Name) wird auf dem Display
hervorgehoben. Zudem wird die Speichernummer auch tber der Parametertabelle angezeigt
(diese Nummer aktualisiert sich wahrend der Zahleneingabe).

Hinweis: Die Menlis flr Speicherung und Abruf sehen fast identisch aus, unterscheiden lassen
sie sich Uber den Menitinamen in der oberen linken Ecke.

Speichermenii

Driicken Sie den Softkey Store (Speichern) auf dem Startbildschirm, um das Speichermenu
aufzurufen. Fur jede Speicherstelle stehen drei Optionen zur Verfligung: Speicherung der
aktuellen Einstellungen, Inhalt der Speicherstelle I16schen und Speicherstelle umbenennen.

Um die aktuelle Lastkonfiguration und deren Einstellungen auf einem Speicherplatz zu speichern,
wahlen Sie den gewlinschten Speicherort und driicken Sie dann entweder den Softkey Confirm
(Bestatigen) wenn der Speicherort leer ist oder den Softkey Replace (Ersetzen) um den
vorhandenen Inhalt zu Uberschreiben. Nach dem Abspeichern werden die Parameter in der
Vorschautabelle angezeigt. Wenn der Speicherort vor dem Speichervorgang leer war, erhalt er
zunachst den Standardnamen Store_nn, wobei nn die Speicherortnummer angibt.

Um eine Speicherstelle umzubenennen, driicken Sie den Softkey Rename (Umbenennen) um
den Bildschirm fiir die Zeicheneingabe aufzurufen. Wahlen Sie ein Zeichen mit dem Drehknopf
oder mit den Ziffern 0 bis 9. Die Kommastelle kann Uber die Zifferntasten eingegeben werden.
Um das ausgewahlte Zeichen einzugeben, driicken Sie auf den Softkey Enter. Zum Léschen des
zuvor eingegebenen Zeichens driicken Sie entweder den Softkey CE oder die Taste CE.

Mit den Softkeys <« und » konnen Sie die Zeichenposition wahlen. Nach Abschluss der
Zeichenfolge driicken Sie den Softkey Confirm, um die Anderungen zu Ubernehmen und zum
Speicherment zurtickzukehren, in dem der Speicherplatzname automatisch aktualisiert wird.
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Oder driicken Sie den Softkey Cancel, um die Anderungen zu verwerfen und den
Speicherplatznamen unverandert zu lassen.

Um den Inhalt einer Speicherstelle zu |I6schen, wahlen Sie den gewlnschten Speicherort und
driicken Sie den Softkey Delete (Loschen). Delete wird dann in der oberen linken Ecke des
Displays angezeigt und die Softkeys bieten die Optionen Cancel (den Léschvorgang abbrechen)
oder Confirm (bestatigen, dass der Speicherinhalt geléscht werden soll). Der Inhalt des
Speicherplatzes wird erst dann geldscht, wenn der Softkey Confirm gedrickt wurde. Durch
Dricken auf Cancel kehren Sie zum Speichermenu zurlick, ohne dass der Speicherinhalt
geldscht wird. Sobald der Loschvorgang bestatigt wurde, werden Lastparameter und
Speichernamen durch (---) ersetzt.

Abrufmeni

Um das Recall-Menu aufzurufen, dricken Sie den Softkey Recall (Abrufen) auf dem
Startbildschirm. Um die Lastparameter an einem Speicherplatz abzurufen, wahlen Sie den
gewilnschten Speicherplatz mit Hilfe der Softkeys A und ¥ oder mit dem Regler und driicken Sie
dann den Softkey Confirm. Das Gerat ibernimmt nun alle abgerufenen Lastparameter und kehrt
anschlief3end direkt zum Startbildschirm zurlck. Der Lasteingang ist hierbei deaktiviert, um
unerwartete Ergebnisse zu vermeiden. Sie kdnnen auch den Softkey Back bzw. die Home Taste
driicken, um ohne Ubernahme der gespeicherten Lastparameter zum Startbildschirm
zurtickzukehren.

Um ein Setup abzurufen, das im aktiven 600-Watt-Modus gespeichert wurde, muss das Gerat
vom Limits Menu aus zunachst in den 600-Watt-Modus gebracht werden (dabei die
Warnmeldung bestatigen), um erst dann das Recall Meni aufzurufen.

Utilities-Men

Nach Driicken des Softkeys Utilities auf dem Startbildschirm stehen vier Untermenis zur
Verfliigung, um verschiedene Gerateeinstellungen und Praferenzen wahlen zu kénnen. Gerate mit
Digital-Fernsteuerschnittstellen besitzen ein flnftes Untermeni. Die Auswahl kann mit den
Softkeys A und ¥ oder dem Regler geandert werden. Driicken Sie den Softkey OK, um die
Auswahl zu bestatigen und das Untermeni aufzurufen oder driicken Sie den Softkey Back bzw.
die Home Taste, um zum Startbildschirm zuriickzukehren.

Optionale Einstellungen

Es gibt zwei Einstellungen, die geandert werden kénnen: Die Eingangsaktivierung beim
Einschalten und die Aktivierung des Summers. Jede Einstellung besitzt zwei sich gegenseitig
ausschlieRende Optionen, wobei die aktive Auswahl mit v'angegeben wird. Wahlen Sie die
gewlnschte Option mit den Softkeys A und ¥ oder mit dem Regler und driicken Sie den Softkey
Confirm, um den Vorgang zu bestatigen.

Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen

Nach Auswahl dieses Untermenus 6ffnet sich ein weiteres Untermeni um zu bestimmen, ob nur
die aktuelle Lastkonfiguration und Parameter zuriickgesetzt werden sollen (nutzlich, wenn ein
Problem auftritt), oder ob der Inhalt samtlicher Speicherstellen geléscht werden soll, oder um das
Gerat vollstandig zuriickzusetzen.

Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, da dieser Vorgang nicht riickgangig gemacht werden kann.
Dricken Sie den Softkey Confirm, um das Zurlicksetzen zu bestatigen und zum MenU Utilities
zurtickzukehren. Um das Zurlicksetzen zu verlassen, driicken Sie entweder den Softkey Cancel,
um zum Utilities-MenU, oder die Home Taste, um direkt zum Startbildschirm zurtickzukehren.

Die Standardeinstellungen (auch Gber den * RST Remotebefehl aufrufbar) sind:

Lastmodus: Konstantstrom, 80 Ampere-Bereich.

Pegel A & Pegel B: NULL fir alle Betriebsarten, au3er maximaler Widerstand fur
CR-Modus.

Dropout-Spannung: | OV.
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Langsamstart: Aus

Transienten- 1 Hz bei 50 % Tastverhaltnis.

Generator:

Slew-Rate: Die Standardeinstellung flr beste Kalibrierung der
Pegeleinstellungen.

Schutzgrenzwerte: Keine.

LCD-Kontrasteinstellung

Dieses Untermeni bietet die Wahl zwischen weil-auf-schwarz oder schwarz-weil3-Display mit
Hilfe des Softkeys Invert (Umkehren). Uber den Bildschirmkontrast l&sst sich die Anzeige
hinsichtlich Blickwinkel und Umgebungstemperatur optimieren. Verwenden Sie den Regler zum
Andern der Einstellung und schauen Sie dabei auf den Bildschirm. Driicken Sie Confirm, um die
neuen Einstellungen zu Gbernehmen oder Cancel, um die vorherigen Einstellungen
beizubehalten und zum Utilities-Menu zurtckzukehren oder Home um direkt auf dem
Startbildschirm zu landen.

Kalibrierung

Mit dem Kalibrierment kénnen die vorhandenen Kalibrierungseinstellungen angepasst werden.
Dies sollte nur von qualifiziertem Personal mit Zugang zu den erforderlichen kalibrierten
Prifgeraten durchgefihrt werden. Der Zugang zum Kalibriermeni erfordert ein Kennwort, das im
Servicehandbuch, zusammen mit Informationen Uber die Kalibrierung enthalten ist. Kontaktieren
Sie Ihren Lieferanten, falls Sie ein Exemplar bendtigen.

Einstellungen fur die Benutzeroberflache

Das Interface-Menu existiert nur auf der programmierbaren Version des Gerates. Es ermaglicht
die Einstellung der GPIB (optional) Adresse und gibt einen Uberblick Gber den Status der LAN-
Verbindung und zeigt die IP-Adresse, sobald das Gerat eine Verbindung hergestellt hat.

Die optional GPIB-Adresse ist mit Hilfe des Reglers einstellbar und kann auf einen beliebigen
Wert zwischen 0 und 30 festgelegt werden, muss aber flr den jeweiligen Bus einzigartig sein.
Das Gerat bietet keine Listen Only-Funktion. Die Adresse wird nur gedndert, wenn Sie den

Softkey Confirm dricken. Durch Driicken auf Cancel bleibt die vorherige Adresse bestehen.
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Analoge Fernsteuerung

Es stehen zwei Formen des spannungsgesteuerten Remote-Betriebs zur Verfligung: Die externe
Spannungssteuerung, bei der eine Analogspannung den geforderten Pegel des ausgewahlten
Betriebsmodus definiert, und die externe TTL-Steuerung, bei der eine externe Spannung
zwischen den Pegeleinstellungen fur LEVEL A und LEVEL B umschaltet. Fir beide Modi wird der
gleiche Steuerspannungseingang auf der Geraterlickseite verwendet.

Die Steuerspannung wird an die beiden Klemmen CONTROL VOLTAGE (Steuerspannung) auf der
Gerateriickseite angelegt. Die Eingangsimpedanz betragt 400 kQ von jeder Klemme zum
Minuspol der Last, damit ein Gleichtaktstrom flieBen kann. Ein Differenzleitungsempfanger
ermoglicht Gleichtaktspannungen von bis zu +100 Volt. Die Gleichtaktunterdriickung ist besser
als -66 dB (50 mV bei 100 V). Obwohl sie in der Regel wesentlich besser als dieser Wert (-80 dB)
ist, kann die Auswirkung auf den programmierten Pegel signifikant sein. Auch die Rlckleitung fir
die Eingangsstrome spielt eine wichtige Rolle.

Nach Driicken des Softkeys Extern auf dem Startbildschirm 6ffnet sich das externe
Auswahlmen, wo Sie mit dem Regler oder den Softkeys A und ¥ die gewlinschte Methode zur
externen Steuerung wahlen kénnen. Mit dem Softkey Enable (Aktivieren) wird die gewahlte
Methode aktiviert. Durch Driicken des Softkeys Back oder der Home Taste kehren Sie ohne
Veranderung zum Startbildschirm zurtick.

Um von der externen zur internen Steuerung zurlickzukehren, verwenden Sie eine der drei LEVEL
SELECT Tasten.

Externe Spannungssteuerung

Wenn die externe Spannungssteuerung aktiviert ist, leuchtet die Ext LED auf und Ext V wird in
der Statuszeile angezeigt. Nun sind die intern eingestellten Parameter fir Level A und Level B
nicht mehr wirksam. Der Lastmodus und der Endwertbereich kénnen jedoch weiterhin gedndert
werden, falls erforderlich. Die Einstellung der Dropout-Spannung bleibt aktiv, sofern sie Gber Null
liegt.

Der Eingang CONTROL VOLTAGE hat einen Skalierungsfaktor von 4 Volt fir den Vollausschlag.
Die Skalierungsfaktoren fiir jeden Modus und Bereich lauten wie folgt:

Betriebsbereich | Skalierungsfaktor

80 Ampere | 20 Ampere pro Volt

8 Ampere | 2 Ampere pro Volt
80 Volt | 20 Volt pro Volt
8 Volt | 2 Volt pro Volt
400 oder 600 Watt | 150 Watt pro Volt
400 Ohm | 100 Ohm pro Volt
10 Ohms | 2,5 Ohm pro Volt
1 A/V (Siemens) | 0,25 A/V (Siemens) pro Volt
40 A/V (Siemens) | 10 A/V (Siemens) pro Volt

Die Slew-Rate-Schaltung und deren Einstellung sind weiterhin aktiv. Somit kann die erforderliche
Ubergangswellenform durch Anpassung dieser Einstellungen in Kombination mit der Form des
am Fernsteuerungseingang anliegenden Signals bestimmt werden, wobei die
Ubergangszeitgrenzen des Lastkreises bestimmend sind.
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Ferngesteuerte Pegelauswahl

Wenn die externe TTL-Steuerung aktiviert ist, leuchtet die Ext LED auf und Ext TTL wird in der
Statuszeile angezeigt. Falls das an den Eingang CONTROL VOLTAGE angelegte externe Signal
unterhalb der Logikschwelle (Nennwert +1,5 V) liegt, ist LEVEL A aktiv. Liegt das Signal oberhalb
dieser Schwelle, gilt der fur LEVEL B eingestellte Pegel. Alle Logik-Signale (TTL oder andere
Signale), die den Schwellwert von 1,5 V Uberschreiten, kdnnen verwendet werden. Die
Ubergéange werden durch die Einstellung der Slew-Rate definiert. Alle Parameter kdnnen je nach
Bedarf in der Ublichen Weise geandert werden.
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Anwendungshinweise

Dieses Kapitel soll Ihnen natzliche Informationen zur praktischen Anwendung des Gerats geben.

Alle elektronischen Lasten unterliegen dem Einfluss von Quellencharakteristiken,
Anschlussinduktivitdten und Ruickkopplungsschleifen, was zu unerwarteter Instabilitat oder
schlechtem dynamischen Verhalten fihren kann. Die folgenden Abschnitte werden Ihnen beim
Verstandnis dieser Faktoren helfen. Die ersten Abschnitte enthalten allgemeine Uberlegungen,
spatere Abschnitte gehen dann auf die Besonderheiten der jeweiligen Betriebsarten ein.

Erdung des Stromiuberwachungsausgangs

Zur Betrachtung der Spannung- und Stromstarkewellenformen wird oft ein Oszilloskop
eingesetzt, insbesondere wenn die Transient-Funktionen der Last zur Untersuchung des
Verhaltens einer Quelle herangezogen werden. Es sollte darauf geachtet werden, sorgsam einen
geeigneten Punkt flr den Anschluss der Oszilloskop-Erde zu wahlen, da Spannungsabfalle an
den Verbindungskabeln (insbesondere aufgrund der durch Induktivitdt hervorgerufenen
Transienten) in irrefUhrenden Ergebnissen resultieren kdnnen. Der Stromiberwachungsausgang
ist so konzipiert, dass mehrere Erdungspunkte vermieden werden, da die
Gleichtaktunterdrickung Differenzen zur Minus-Lastklemme bis zu einigen Volt ausgleichen
kann. Die Minus-Klemme der Stromiberwachung muss an irgendeiner Stelle im Stromkreis an
die Minus-Klemme der Last angeschlossen werden. Wenn bereits eine andere Masseverbindung
besteht, verwenden Sie diesen gleichen Punkt, sonst ist der beste Massepunkt in der Regel der
Minuspol der Quelle.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Last, die mit einer Quelle verwendet wird, deren positive
Klemme geerdet ist, ein am Minuspol des Stromiberwachungsausgangs angeschlossenes Gerat
(das daher auch mit dem Minuspol der Last verbunden ist) vollkommen ungeerdet sein muss,
damit nicht beide Klemmen der Quelle geerdet sind.

Quellen

Batterien sind Quellen mit geringer Impedanz. Abgesehen von einer mdglichen Induktivitat in den
Verbindungskabeln sind sie generell mit einer elektronischen Last einfach zu verwenden. Die
Dropout-Funktion sollte bei Batterien eingesetzt werden, die durch eine totale Entleerung
beschadigt werden kénnen.

Elektronische Stromversorgungen verfligen Gber aktive Rickkopplungsnetzwerke, deren
dynamische Charakteristiken oft mit der Last in Interaktion treten. Wenn es sich bei dieser Last
(wie im Falle dieses Gerats) selbst um ein Netzwerk mit aktivem Feedback handelt, dessen
dynamische Charakteristiken von der Art der Quelle abhangen, wird leicht ersichtlich, dass das
Verhalten des resultierenden Systems mdglicherweise unvorhersehbar ist.

Quellenwiderstand

Besitzt eine Quelle einen erheblichen Widerstand (einschlieRlich des Widerstands der
Verbindungskabel), so dass die Spannung bei steigendem Strom abfallt, ist es wichtig, dass die
Spannung an den Lastklemmen stets Uber der zuldssigen Mindestbetriebsspannung liegt.

Die besonderen Uberlegungen zum Quellenwiderstand, die im Konstantleistungsmodus gelten,
werden im betreffenden Abschnitt weiter unten erortert.

Quellinduktivitat

Die Induktivitat von Quelle und Verbindungskabeln hat eine grof3e Auswirkung auf das Verhalten
der Last: Das grundlegende Merkmal einer Induktivitat ist, dass sie eine EMK erzeugt, die
jeglicher Stromanderung entgegenwirkt. Mit dem Anstieg des Stromflusses reduziert die von der
Induktivitat erzeugte EMK die Spannung an den Lastklemmen, oft bis zur Lastsattigung. Wenn
die Spannung unter ungefahr 3 V abfallt, andert sich die Transkonduktanz der Leistungsstufe
erheblich, wodurch wiederum der Dampfungsfaktor der Rickkopplungsschleife und das
dynamische Verhalten merklich verandert werden. Es kann zu Uberschwingen und sogar
Oszillationen kommen.
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Bei sinkendem Stromfluss erzeugt die Induktivitdt einen Spannungstransienten, der die zulassige
Spannung an den Lastklemmen Uberschreitet. Das Gerat ist mit Varistoren ausgestattet, die nicht
wiederholende Transienten von bis zu 80 Joule absorbieren kdnnen, langfristig jedoch nur bis zu
2 Watt ausgelegt sind. Selbst wenn der Uberspannungsdetektor den Lasteingang deaktiviert,
bleiben diese Varistoren verbunden. Wenn also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine dieser
Leistungsgrenzen Uberschritten wird, muss eine externe Schutzvorrichtung (z. B. eine
Schutzdiode) parallel zur Quelleninduktion hinzugefiigt werden.

Nebenschlusskapazitat

Die Last kann nur als Stromsenke dienen und daher die Spannung an den Klemmen nur
verringern. Die Quelle selbst muss die Spannung erhéhen, einschlie3lich eines Ladestroms fir
etwaige elektrische Kapazitdten an den Klemmen. Wenn der verfugbare Gesamtstrom ausreicht,
um ein Laden dieser Kapazitaten mit der erforderlichen Slew-Rate zu gewahrleisten, leitet die
Last den Uberstrom auch wahrend des Ubergangs, so dass sich ein vorhersehbares Verhalten
ergibt. Falls die Quelle den Kondensator bei der geforderten Slew-Rate jedoch nicht laden kann,
wird die Last getrennt, bis die endgliltige Spannung erreicht ist. In diesem Fall kommt es zum
Uberschwingen sobald die Last zu leiten beginnt, gefolgt von einem Nachschwingen, wenn die
Quelle reagiert.

Stabilitat der Kombination aus Quelle und Last

Dieses Gerat ist auf hochste Messgenauigkeit unter konstanten Lastbedingungen optimiert,
indem eine starke interne Rickkopplungsschleife verwendet wird. Daher besteht die Mdglichkeit,
dass Kombinationen aus Quelle, Verbindungskabeln und Lastcharakteristiken zu einer Instabilitat
fuhren kénnten. Dafir gibt es drei hauptsachliche Ursachen: Induktivitat in der Verkabelung
zwischen Quelle und Last (oder eine induktive Ausgangsimpedanz der Quelle), Kapazitat parallel
mit der Verbindung zwischen Quelle und Last (einschlieBlich eines Ausgangskondensators
innerhalb der Quelle) und die Charakteristiken aktiver Rlickkopplungskreise innerhalb der Quelle.

In den Betriebsarten Konstantleistung, Konstantleitwert und Konstantwiderstand nutzt die Last
einen Analogmultiplizierer, um den Strombedarf aus der Momentanspannung abzuleiten. Dies
reduziert die Bandbreite der Rickkopplung und bewirkt eine zusatzliche Phasenverschiebung. Im
Allgemeinen ist der Konstantstrom-Modus im Vergleich zu den anderen Betriebsarten der
stabilste. In bestimmten Fallen kann eine Instabilitat jedoch durch den Einsatz eines anderen
Modus vermieden werden. Die gleichen Bedingungen, welche das dynamische Verhalten der
Last beim Ubergangsbetrieb beeinflussen, fiihren auch zu Instabilitat. Einige Vorschléage in den
folgenden Abschnitten mégen in diesem Zusammenhang nitzlich sein.

Der Konstantspannungsmodus arbeitet in einer ganz anderen Art und Weise, indem durch
Integration des Spannungsfehlers ein Wert fiir den Strombedarf erzeugt wird. Daraus ergibt sich
ein System mit extrem hoher Verstarkung und Potenzial fir Instabilitat.

Viele Quellen besitzen L-C-Ausgangsfilter um Storsignale zu reduzieren. Diese Filter sorgen fur
eine zusatzliche Phasenverschiebung in der Kombination aus Quelle und Last und kénnen zur
Instabilitat fiihren. Falls die Drosselspule keine Dampfung hat, kann ein Resonanzkreis
entstehen, der die Entstehung von Schwingungen mit einer betrachtlichen Amplitude erlaubt.

Abhilfen

Die Kompensationsnetzwerke der Leistungsstufen in der Last werden geandert, wenn die Slew-
Rate auf weniger als das 0,001-fache der maximalen Slew-Rate fur den jeweiligen Lastmodus
und Bereich eingestellt ist. Wird zum Beispiel der Konstantstrom-Modus ausgewahlt und im
hohen Strombereich betrieben (bis 80 A), betragt die maximale Slew-Rate 2,5 A/us, so dass die
Kompensationsnetzwerke bei Slew-Raten unter 2,5 A/ms geadndert werden. Selbst wenn die
Transienten-Funktion nicht verwendet wird, kann diese Anderung der Kompensation die
Kombination aus Last und Quelle stabilisieren.

Falls es zur Instabilitdt kommt, sollte die Spannungswellenform an der Last mit einem Oszilloskop
beobachtet werden: Bei einem Spannungsanstieg Uber der Leerlaufspannung der Quelle muss
ein induktives Element vorhanden sein, dass einen Resonanzkreis bildet. In diesem Fall muss ein
Weg gefunden werden, um eine Dampfung in diesen Kreis einzubauen.
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Eine Moglichkeit besteht darin, ein Zobel-Netzwerk zwischen den Eingangsklemmen der Last zu
verwenden (das aus einem in Reihe geschalteten Kondensator und Widerstand besteht). Viele
elektronische Lasten haben ein solches Netzwerk eingebaut. Diese Last enthalt kein solches
Netzwerk, um ihre Vielseitigkeit durch kleinstmogliche Eingangskapazitat zu maximieren. Das
Netzwerk kann jedoch extern hinzugefugt werden: Gewdhnlich werden Werte von ca. 2,2 pF und
5 Q verwendet. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen nichtinduktiven
Leistungswiderstand handeln muss, der mehrere Watt abfiihren kann. Am besten eignet sich ein
Flat-Film-Widerstand — Drahtwiderstande sind nicht geeignet.

Dynamisches Verhalten im transienten Betrieb

Wenn die Transienten-Funktion der Last verwendet wird, gelten fur das dynamische Verhalten
der Kombination aus Quelle und Last wahrend der Ubergénge ahnliche Bedingungen fiir
Stabilitatsprobleme: Serieninduktivitat, Nebenschlusskapazitat und Charakteristik der
Ruckkopplungsschleife. Bei korrektem Betrieb sollte die Last weder sattigen, noch an
irgendeinem Punkt des Zyklus abschalten. Je schneller die geforderte Slew-Rate, desto
wahrscheinlicher sind Abweichungen wahrend der Ubergénge.

Aufgrund von Anderungen in der Transkonduktanz der FETs andert sich das dynamische
Verhalten der Leistungsstufen sowohl bei niedrigen als auch hohen Stromstarken sowie bei
niedrigen Spannungen, wenn die Kapazitat zwischen den Elektroden betrachtlich steigt. Im
Allgemeinen ist das Verhalten in der Mitte des Stromstarkebereichs (5 bis 60 A) sowie bei
Spannungen zwischen ungefahr 3 Volt oberhalb und (falls eine signifikante Quellimpedanz
gegeben ist) 3 Volt unterhalb der Leerlaufspannung der Quelle optimal.

Wenn versucht wird, eine Slew-Rate jenseits der Fahigkeiten der Kombination aus Quelle und
Last zu erreichen, kann es zu einem erheblichen Uber- und Nachschwingen kommen. Die
Verringerung der Slew-Rate, manchmal nur um einen kleinen Betrag, verbessert die Situation
dagegen oft erheblich.

Quellencharakteristiken

Der Zweck von Tests im transienten Betrieb besteht darin, das Verhalten von
Ruckkopplungsschleifen innerhalb der Quelle zu untersuchen. Falls der Ausgang der Quelle
unzulanglich gedampft ist, wird diese Eigenschaft im Allgemeinen durch Verwendung einer
aktiven Last besonders deutlich. Dies gilt insbesondere in den Betriebsarten, in denen die Last
auf Spannungsanderungen reagiert. Bei bestimmten Ubergangsfrequenzen (insbesondere
hoheren Frequenzen) kann die Last Resonanzen in den L-C-Filtern hervorrufen oder mit der
naturlichen Frequenz einer Rickkopplungsschleife mitschwingen. Dies kann zu einer erheblichen
Reaktion der Quelle und sogar bis zu deren Zerstérung fuhren.

Mechanische Generatoren besitzen erhebliche Induktivitaten, mechanische Tragheit und
langsame Reaktionszeiten. Das transiente Antwortverhalten solcher Quellen sollte nur bei
niedrigen Slew-Raten getestet werden.

Einschalt-Transienten

Es gibt zwei unterschiedliche Startbedingungen, je nachdem, ob die Quelle oder die Last zuerst
eingeschaltet wird.

Wenn die Quelle zuerst eingeschaltet und die Last erst dann aktiviert wird, kann beim Anlauf eine
niedrige Stromspitze entstehen. Diese wird jedoch die Pegeleinstellung in der Regel nicht
Uberschreiten, aulRer bei sehr niedrigen Stromeinstellungen (unter ein paar Ampere). Dieser
Transient Iasst sich beherrschen, indem Sie den Langsamstart und eine sanft ansteigende Slew-
Rate wahlen.

Im anderen Fall, wenn die Last aktiviert ist, bevor die Quelle eingeschaltet wird, kénnen viel
gréRere Transienten erzeugt werden. Dies geschieht, weil die interne Rickkopplungsschleife
versucht den durch die Pegeleinstellung verlangten Strom zu leiten, sobald die Last aktiviert ist.
In Abwesenheit einer Quellenspannung versuchen die Gate-Treiber deshalb eine maximale
Vorspannung an den Leistungs-FETs anzulegen, wodurch ihr Widerstand auf ein Minimum (< 25
mQ) sinkt, damit der Strom flieRen kann. In einem solchen Fall erscheint die Warnung Low
Voltage in der Statuszeile des Displays. Wenn die Quelle eingeschaltet ist und beginnt, eine
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Spannung zu erzeugen, trifft sie zunachst auf diese 25 mQ Last, die zu einem erheblichen
Stromtransienten flhrt, bis die Rickkopplungsschleife Zeit hat, auf die FETs zu reagieren und die
Vorspannung zu reduzieren. Es gibt zwei Mittel, dieses Verhalten einzuddmmen. 1. Verwenden
Sie die Langsamstartfunktion, wobei die Dropout-Spannung nicht auf Null eingestellt ist, damit die
Last erst dann leitet, wenn die Quellenspannung anliegt. Stellen Sie dann die Slew-Rate so ein,
dass der Einschalttransient moglichst gering bleibt. 2. Verwenden Sie den Modus
Konstantwiderstand (CR), in dem bei einer Null-Quellenspannung auch Null Strom flieBen sollte.
Wegen der Toleranz durch interne Offset-Spannungen muss méglicherweise die Dropout-
Spannung auf einen kleinen Wert (wenige 10 mV) eingestellt werden, um sicherzustellen, dass
das Gerat nicht in den Low Voltage Sattigungszustand gerat (wird auch durch die gelbe LED
angezeigt).

Um das Einschaltverhalten eines Netzteils zu testen, ist der beste Ansatz eine kleine
Hilfsspannung zu verwenden, um die Last in den leitenden Zustand zu versetzen. Dies geschieht
in Verbindung mit in Serie geschalteten Sperrdioden, damit der Laststrom von dieser
Hilfsspannung auf das zu testende Netzteil schaltet, sobald dieses seine Ausgangsspannung
erzeugt.

Merkmale der einzelnen Betriebsarten

Die folgenden Abschnitte enthalten eine kurze Beschreibung der Arbeitsweise jeder Betriebsart
sowie einige Hinweise Uber die Auswirkungen auf die Verwendung der Last.

Die Last besitzt zwei parallel geschaltete Leistungsstufen (jede ein groRer FET). Jede Stufe
besitzt eine lokale Stromruckkopplung, um eine gleichmafige Leistungsverteilung
sicherzustellen, wobei der Gesamtstrom an eine vorherige Stufe riickgekoppelt wird, um die
Genauigkeit zu erhéhen. Diese Architektur bildet somit eine konstante Stromsenke. Im Idealfall
ware der Betrieb der Leistungsstufen von der angelegten Spannung unabhangig. In der Realitat
schwanken jedoch sowohl der Verstarkungsfaktor als auch die Kapazitat zwischen den
Elektroden der FETs mit dem Betriebspunkt, insbesondere bei niedrigen Spannungen (unter
ungefahr 3 V) und bei niedrigen bzw. hohen Stromstarken. Dies flihrt zu einer verlangsamten
Reaktion sowie unterschiedlichen Stabilitatsbedingungen und unterschiedlichem dynamischen
Verhalten in diesen Bereichen, unabhangig vom Betriebsmodus.

Die anderen Betriebsarten bestimmen den erforderlichen Strom zunachst nach der unmittelbar
anliegenden Quellenspannung und verwenden dann die Leistungsendstufen, um diesen Strom zu
leiten.

Betriebsart Konstantstrom

Wie oben beschrieben, ist dies die grundlegende Betriebsart der Leistungsendstufen dieses
Geréts, so dass sie die einfachste Feedback-Schleife und die breiteste Bandbreite bietet. Das
abgetastete Spannungssignal wird nur fiir die Messanzeigen und als Schutzfunktion verwendet.
Der Konstantstrom-Modus wird normalerweise bei Stromquellen mit geringer Impedanz
eingesetzt und ist recht stabil, sofern keine signifikante Induktivitat in den Verbindungskabeln
oder in der Quelle vorliegt. Aufgrund der grofieren Bandbreite sind Verbindungen mit geringer
Induktivitat in diesem Modus besonders wichtig.

Beachten Sie, dass die Last nicht im Konstantstrombetrieb verwendet werden kann, wenn eine
Konstantstromversorgung getestet werden soll, da eine solche Kombination nur zwei stabile
Zustande kennt: Wenn die Lasteinstellung unter dem Grenzwert der Stromversorgung liegt,
befindet sich das Netzteil im Konstantstrom-Modus und liefert dann seine maximale
Ausgangsspannung. Wenn die Lasteinstellung dagegen lGber dem Grenzwert des Netzteils liegt,
ist die Last bei Mindestbetriebswiderstand gesattigt, wahrend das Netzteil den Sollstromwert
ausgibt. Am besten Iasst sich eine Konstantstromversorgung testen, indem die Last im Modus
Konstantwiderstand betrieben und eine geeignete Einstellung fir die Dropout-Spannung
verwendet wird (siehe unten).

Betriebsart Konstantleistung

Dieser Modus wird mittels eines Analogteilers implementiert, der zur Berechnung der Stromstarke
die verlangte Leistung durch die abgetastete Spannung dividiert. Die Leistungsendstufen passen
dann ihre Leitfahigkeit an, um diesen Strom aufrechtzuerhalten. Fallt die Spannung der Quelle,

33



versucht die Last die gleiche Leistung zu liefern, indem sie ihren Widerstand verringert, um den
Strom zu erhdhen. Die Tatsache, dass der Strom steigt, wenn die Spannung fallt bedeutet, dass
die Last als negativer Widerstand dient. Genau dieses Verhalten zeigen auch die meisten
Schaltnetzteile.

Diese Eigenschaften kdnnen zu einem Latch-Up-Zustand fuhren, wenn die Quelle eine
signifikante Ausgangsimpedanz besitzt. Zur Erklarung nehmen wir an, dass die Quellenspannung
leicht fallt (vielleicht aufgrund von Stdrsignalen) — die Last reagiert durch Erhéhung des Stroms,
um die Leistung aufrechtzuerhalten. Dies bewirkt eine weitere Reduzierung der
Klemmenspannung an der Quelle (wegen ihrer Innenimpedanz), so dass der Anstieg der
Leistung geringer ist, als erwartet. Die Last reagiert darauf, indem sie den Widerstand noch mehr
verringert, um so den Strom zu erhéhen und die erforderliche Leistung zu halten. Es wird ein
Kreuzungspunkt erreicht, wenn der Spannungsriickgang die Stromzunahme Uberwiegt und die
Last nicht die erforderliche Leistung ziehen kann. Dies fuhrt zu einem Latch-Up, in dem die Last
mit minimalem Widerstand (fast ein Kurzschluss), einer Klemmenspannung von fast Null und
maximaler Stromabgabe der Quelle betrieben wird. Die Statuszeile des Displays zeigt die Low
Voltage Warnung.

Wenn die Quellenimpedanz rein ohmisch ist, tritt dieser Zustand ein, wenn die
Klemmenspannung der Quelle auf die Halfte der Leerlaufspannung fallt (dies entspricht der
maximalen Leistungsanpassung der klassischen elektrischen Theorie). Meistens tritt er aber ein,
wenn die Quelle eine Strombegrenzung erreicht oder in den Konstantstrombetrieb tGbergeht.

Der einzige Ausweg in dieser Situation besteht in der Deaktivierung des Lasteingangs oder des
Quellenausgangs.

Die uberwiegende Mehrheit der elektronischen Quellen in einem Strom startet in einem strom-
und leistungsbegrenzten Zustand. Um also einen sofortigen Latch-Up-Zustand zu vermeiden,
muss die Langsamstartfunktion der Last verwendet werden, um den Leistungsbedarf zu
beschranken, wahrend die Quelle ihre Ausgangsspannung aufbaut.

Der Konstantleistungsmodus besitzt die Charakteristiken eines negativen Widerstands und es
besteht stets die Moglichkeit, dass in Kombination mit der Ausgangsimpedanz der Quelle ein
negativer Widerstandsoszillator entsteht. In der Realitat funktioniert der Konstantleistungsmodus
normalerweise gut in Verbindung mit Quellen, die zur Versorgung einer solchen Last ausgelegt
sind.

Falls die Quelle im transienten Betrieb eine konstante Spannung hat (mit einer niedrigen
Quellenimpedanz), folgt die Stromstarke den Anderungen des Leistungsbedarfs und das
Verhalten ist dem Modus Konstantstrom sehr ahnlich. Falls die Quellenspannung bei einem
erhohten Leistungsbedarf absinkt (siehe oben), muss die Stromstarke Uberproportional ansteigen
und die Slew-Rate steigt an. Dies begrenzt die maximal verwendbare Leistungs-Slew-Rate.

Die Betriebsarten Konstantleitwert und Konstantwiderstand

In diesen beiden Modi wird der analoge Multiplizierer/Teiler zur Ableitung der erforderlichen
Stromstarke aus der abgetasteten Spannung verwendet. Im Modus Konstantleitwert wird die
erforderliche Stromstarke durch die Multiplikation der abgetasteten Spannung mit der verlangten
Leitfahigkeit berechnet. Im Modus Konstantwiderstand wird die erforderliche Stromstarke
berechnet, indem die Differenz zwischen der abgetasteten Spannung und der Dropout-Spannung
durch den verlangten Widerstand dividiert wird.

In beiden Fallen steigt die Stromstarke mit dem Anstieg der anliegenden Spannung. Bei gleichen
Einstellungen fur Widerstand und Leitfahigkeit ist der Pfad vom Fernfihlereingang durch die
Leistungsstufe derselbe, so dass beide Modi ahnliche Stabilitdtscharakteristiken aufweisen.

Beim Ubergangsbetrieb verhalten sich die beiden Modi jedoch sehr unterschiedlich. Im Modus
Konstantleitwert folgt die erforderliche Stromstarke linear dem sich andernden Leitfahigkeitswert
und das Verhalten ahnelt grundsatzlich demjenigen im Konstantstrombetrieb. Im Modus
Konstantwiderstand ist die erforderliche Stromstarke dem sich linear andernden Widerstandswert
umgekehrt proportional. Damit ist die resultierende Stromstarkenwellenform nichtlinear und
andert sich bei geringem Widerstand sehr schnell. Diese rapide Anderung verstarkt die Wirkung
der Induktivitat in den Verbindungskabeln und kann leicht zu Unter- und Uberschwingen fiihren.
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Der Modus Konstantwiderstand wird daher am besten bei hdheren Spannungen und maRigen
Stromstarken verwendet.

Dropout-Spannung und Widerstand-Modus

Die Verwendung der Dropout-Spannung als Offset im Modus Konstantwiderstand ermdglicht eine
flexible Gestaltung der Lastcharakteristik fur bestimmte Umstande. Wird z. B. ein niedriger
Widerstandswert und eine relativ hohe Dropout-Spannung eingestellt, ergibt sich eine
Charakteristik, die einer Reihe von LEDs oder einer Zener-Diode ahnelt und somit eine
Alternative zum Konstantspannungsbetrieb (siehe unten), jedoch ohne die extremen
Stabilitatsprobleme dieses Modus.

Betriebsart Konstantspannung

Im Konstantspannungsmodus ist eine Instabilitdt wahrscheinlicher als in jeder anderen
Betriebsart, vor allem, wenn sie in Verbindung mit elektronisch geregelten Quellen verwendet
wird. Sie eignet sich in erster Linie fur breitbandige Stromquellen, die ihre hohe
Ausgangsimpedanz bei allen Frequenzen aufrechterhalten. Dieser Modus funktioniert jedoch
ebenso zufriedenstellend mit ohmschen Quellen, die eine relativ geringe Impedanz aufweisen,
wie z. B. Solarzellen.

Das im Konstantspannungsmodus erforderliche Verhalten steht im Gegensatz zum Arbeitsprinzip
der Leistungsendstufen der Last, die grundsatzlich als spannungsunabhangige Stromsenke
arbeiten. Daher wird er auf vollig andere Weise als alle anderen Betriebsarten implementiert. Die
Differenz zwischen der abgetasteten Spannung und der geforderten Spannung dient als
Eingangssignal fur einen Integrator mit einer kurzen Zeitkonstante. Der Ausgang dieses
Integrators (der effektiv einer Schatzung der verlangten Stromstarke entspricht) steuert die
Leistungsstufen. Der Betrieb dieses Modus hangt daher vollkommen von der Rickkopplung ab.

Das Vorhandensein des Integrators bedeutet, dass die niederfrequente Transkonduktanz der Last
((die durch eine kleine Anderung der abgetasteten Spannung hervorgerufene Anderung der
Laststromstarke) sehr hoch ist: Viele tausend Ampere pro Volt. Dies fihrt in Kombination mit dem
Ausgangswiderstand der Quelle zu einer sehr hohen Schleifenverstarkung. Hochfrequenz-
Instabilitdt kann auf die Ubliche Weise entstehen, wenn die Phasenverschiebung in der Schleife
die Oszillationsschwelle erreicht, bevor die Verstarkung unter 1 abgefallen ist. In der Regel
verlaufen solche Schwingungen in etwa sinusférmig, mit einer Frequenz von vielen kHz. Durch
Hinzufligen eines in Serie geschalteten CR-Netzwerks (Zobel) an der Last (siehe oben) kénnen
derartige Instabilitaten beseitigt werden. Alternativ kann ein Vorwiderstand zwischen Quelle und
Last hilfreich sein.

Eine haufiger auftretende Instabilitat ergibt sich aus dem Einschwingverhalten der Quelle. Dies
Iasst sich am einfachsten visualisieren, wenn man an dem Punkt beginnt, an dem die Last
plétzlich den Strom erhdht (vielleicht weil die Versorgungsspannung gerade tber den Sollwert
gestiegen ist). Dieser Stromanstieg bewirkt eine vortibergehende Senkung der
Ausgangsspannung der Quelle (abhangig von ihrem Einschwingverhalten) wodurch die
Spannung unter den Sollwert der Last fallt, die darauthin keinen Strom mehr leitet. Dies
wiederum flihrt zu einem vorlubergehenden Anstieg der Ausgangsspannung der Quelle, so dass
sich dieser Vorgang unablassig wiederholt. Diese Art der Instabilitat erkennt man an den
charakteristischen kurzen Stromimpulsen, die durch langere Null-Stromphasen getrennt sind.
Gelegentlich Iasst sich diese Instabilitat vermeiden, indem der Last-Grenzwert deutlich unterhalb
der Leerlaufspannung der Quelle gesetzt wird. Auch das Einfligen eines Widerstands in der
Verbindung zwischen Quelle und Last kann hilfreich sein.

Eine andere mogliche Form der Schwingung kann entstehen, wenn die Quelle einen grof3en
Ausgangskondensator hat. In diesem Fall entsteht eine sagezahnférmige Spannung und eine
sogenannte Kippschwingung.

Im Konstantspannungsmodus wird die Langsamstart-Funktion mittels einer haufig eingesetzten
Technik modifiziert, um das Auslosen einer Instabilitat zu vermeiden. Wenn die Last mit
aktiviertem Langsamstart eingeschaltet wird, liegt die effektive Spannungseinstellung bei 80V
(und damit Gber der Leerlaufspannung der angeschlossenen Quelle). Es flielt also kein Strom.
Die Langsamstart-Funktion reduziert schrittweise den Spannungswert (entsprechend der
konfigurierten Slew-Rate). Es fliel3t kein Strom, bis der Wert unter die Ausgangsspannung der
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Quelle fallt. Je nach Ausgangswiderstand der Quelle, steigt die Stromstarke dann schrittweise an,
bis die Quelle auf den endgultigen Spannungswert abgesunken ist und die Langsamstart-
Funktion keine Wirkung mehr zeigt, so dass ein stabiler Betrieb am gewtinschten Arbeitspunkt
gegeben ist.

Falls der Konstantspannungsmodus nicht stabilisiert werden kann, ist es moglich, die
ausgleichende Funktion der Betriebsart Konstantwiderstand einzusetzen (siehe oben). Der Pegel
fur die Dropout-Spannung wird auf einen Wert knapp unter der Soll-Spannung eingestellt und der
Sollwiderstand zur Festlegung der Widerstandssteigung verwendet. Selbst recht kleine
Widerstandswerte verringern den Verstarkungsfaktor weit unterhalb des
Konstantspannungsmodus und gestatten mdglicherweise einen stabilen Betrieb.

Betrieb mehrerer Gerate

Im Konstantstrom-Modus ist eine Parallelschaltung zweier Lasten méglich, so dass sich die
Fahigkeiten zur Stromaufnahme und Leistungsaufnahme verdoppeln. Die Anschliisse an die
Quelle sollten so gut wie mdglich angepasst werden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Phasenunterschiede zwischen den Geraten
Stabilitatsprobleme auftreten kdnnen. Daher sollten nicht mehr als zwei Gerate parallel betrieben
werden. Ein Betrieb mit mehreren Geraten sollte nur in der Betriebsart Konstantstrom versucht
werden.

Null-Volt-Betrieb

Obwohl dieses Gerat mit einem sehr niedrigen Innenwiderstand (weniger als 25 mQ) ausgelegt
wurde, um den Betrieb bei niedrigen Spannungen und hohen Stromstarken zu gestatten, gibt es
Situationen, in denen eine Last erforderlich ist, die die volle Stromstarke bis herunter auf eine
Spannung von 0 Volt leiten kann. Dies kann durch den Anschluss einer weiteren
Spannungsversorgung in Reihe mit der zu testenden Quelle erfolgen, um die Spannung am
Eingang der Last zu erhdhen. Es wird dringend empfohlen, dass eine Diode (in Serie) in den
Stromkreis eingefligt wird, um sicherzustellen, dass kein Rickstrom flieken kann.

Die zusatzliche Stromversorgung muss die volle Laststromstarke liefern kénnen und eine
dynamische Leistung zeigen, welche die Stabilitat der Kombination nicht beeintrachtigt. Wenn
maoglich wird die Verwendung von Batterien empfohlen. Allerdings ist zu beachten, dass die
Batterie aufgrund der Stromrichtung entladen wird — eine vollstandige Entladung ist zu
vermeiden.

Es muss der externe Spannungsflihler zum Einsatz kommen, wobei die Fuhlerleitungen mit der
eigentlich zu testenden Quelle verbunden werden. Von der externen Stromversorgung wird eine
Spannung gefordert, die mindestens der Betriebsspannung der Last (mit dem jeweiligen Strom)
plus dem Spannungsabfall in den Verbindungskabeln entspricht. Die maximal zulassige
Spannung fir die Fuhlerleitungen betragt 6 Volt.

Bitte beachten: Wenn die Schaltung nicht die empfohlene Reihendiode enthalt, die Kombination
aus der Zusatzversorgung und der Last (bei niedriger Impedanz) eine Umkehrspannung an der
zu testenden Quelle erzeugen kann. Es wird sehr empfohlen, einen zur Abschaltung des vollen
Laststroms fahigen Schalter in den Stromkreis einzubauen.

Die Last besitzt eine Diode zwischen den Eingangsklemmen, die beim Anlegen einer
A Umkehrpolaritat den Strom leitet, selbst wenn der Lasteingang deaktiviert ist.
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Konfiguration der Remote-Schnittstelle

Das Modell LD400P kann Uber seine RS232-, USB-, LAN- oder GPIB (optional)-Schnittstellen
ferngesteuert werden.

Die GPIB (optional)-Schnittstelle bietet volle Funktionalitat gemafl IEEE Std. 488 Teile 1 und 2.
Die RS232-Schnittstelle kommuniziert direkt mit einem Standard- COM-Port.

Die USB-Schnittstelle zahlt als ,Communications Class Device" und interagiert mit der
Anwendungssoftware Uber einen standardmafigen virtuellen COM-Port-Geratetreiber auf dem
PC. Die Firmware des Gerates kann Uber den USB-Anschluss aktualisiert werden. Siehe Kapitel
'Wartung'.

Die LAN-Schnittstelle entspricht LXI (Lan eXtensions for Instrumentation) Version 1.4 LXI Core
2011. Fernsteuerung Uber die LAN-Schnittstelle ist Gber das TCP/IP-Sockets-Protokoll maglich.
Das Gerat enthalt auch einen einfachen Web-Server mit Informationen zum Gerat, der die
Konfiguration von einem Web-Browser aus erméglicht. Eine einfache Befehlszeilensteuerung
vom Browser aus ist ebenfalls moglich.

GPIB-Schnittstelle (optional)

Der standardmaRige 24-polige Steckverbinder fur die GPIB-Schnittstelle befindet sich auf der
Gerateriickseite. Die Pinbelegung ist wie folgt: 488.1-198788.1-1987 und das Gerat entspricht
IEEE Std. 488.1-1987 und IEEE Std. 488.2-1987.

Die Schnittstelle bietet vollstindige Kommunikationsfahigkeiten: Talker, Listener, Service
Request, Serial und Parallel Poll. Trigger- oder Steuerfunktionen existieren nicht. Folgende
Subsets der IEEE-Schnittstelle Std.488.1 stehen zur Verfugung:

SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL2, PP1, DC1, DTO, CO, E2.

Die GPIB-Adresse wird von der Geratevorderseite aus gesetzt: Wahlen Sie auf dem
Startbildschirm das Menu Utilities und dann Interface Settings (Schnittstellenkonfiguration). Die
aktuelle GPIB-Adresse wird angezeigt. Wenn sie gedndert werden muss, verwenden Sie den
Drehknopf, um die gewtlinschte Adresse einzustellen und driicken Sie dann den Softkey Confirm.

Die Schnittstelle funktioniert mit jeder handelsiiblichen GPIB-Schnittstellenkarte. Verwenden Sie
die Treiber und Support-Software die vom Hersteller der jeweiligen Karte zur Verfligung gestellt
wurden.

RS232-Schnittstelle

Der 9-polige Steckverbinder (Typ D) fiir die serielle Schnittstelle befindet sich auf der
Gerateriickwand. Die 9-pol. Schnittstelle sollte mit Hilfe eines vollverdrahteten Kabels (mannlich-
weiblich 1:1) ohne Uberkreuzende Verbindungen an einen standardmafligen PC-Port
angeschlossen werden. Alternativ werden nur die Pins 2, 3 und 5 an den PC angeschlossen,
allerdings mussen Verbindungen im PC-Anschluss zwischen den Pins 1, 4 und 6 sowie 7 und 8
hergestellt werden — siehe Diagramm:

PC o 2 INSTRUMENT E °
DCD —=a— 10— O1
RX —a— 20 O
™x —==30 O3
DTR — = 40O— O4
GND 50O Os
pshR —a— e O—— Os
RTS —»78: O7
CTS —=m— 38 Os

LINKS TO
R —=— 90 NULL OUT PC Os

Die meisten handelsublichen Kabel bieten diese Verbindungen.
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Neben den Sende- und Empfangsdatenleitungen aktiviert das Gerat Pin 1 (DCD) und Pin 6
(DSR) passiv, sendet auf Pin 8 (CTS) und uberwacht Pin 4 (DTR ) des PC. Dies ermdglicht die
Verwendung eines komplett verdrahteten 9-pol. Kabels.

Die Baud-Rate ist fur dieses Gerat mit 9600 festgelegt, die anderen Parameter haben folgende
Werte: 8 Datenbits, keine Paritat und ein Stopp-Bit. Die Datenflusskontrolle verwendet das
XON/XOFF-Protokoll. Aufgrund der geringen Datenmengen bei diesem Geréat ist es jedoch sehr
unwahrscheinlich, dass die Flusssteuerung tatsachlich zum Einsatz kommt.

USB-Schnittstelle und Geratetreiber-Installation

Die Firmware des Gerates kann Uber den USB-Anschluss aktualisiert werden. Dazu ist der hier
beschriebene Treiber nicht erforderlich. Bendtigt wird PC-Dienstprogramm, das vom Hersteller
bereitgestellt wird und einen HID-Treiber verwendet, der bereits auf dem PC installiert ist. Wenn
keine weitere USB-Funktionalitat erforderlich ist, laden Sie das Paket mit dem Firmware-Update
zusammen mit dem PC-Programm von der Herstellerseite herunter und folgen Sie den
beiliegenden Anweisungen.

Der Einsatz der USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung erfordert einen ,Communications Device
Class*-Treiber auf dem PC, um eine virtuelle COM-Port-Instanz bereitzustellen. Fir Windows
wird ein passender Treiber von Microsoft zur Verfligung gestellt, ist aber nicht standardmaig
installiert. Die Datei (.INF) zur Steuerung der Installation steht auf der AIM-TTi Support-Website
(www.aimtti.com/support) zum Download bereit. Derselbe Treiber wird jedoch auch von vielen
anderen Geraten dieses Herstellers verwendet und ist moglicherweise bereits auf dem PC
installiert.

Um den Treiber zum ersten Mal installieren, schalten Sie zuerst das Geréat ein und verbinden Sie
dann den USB-Anschluss mit dem PC. Durch die "Plug-and-Play" Funktionalitat unter Windows
wird die am USB-Port angeschlossene neue Hardware normalerweise automatisch erkannt
(moglicherweise nach einer etwas langeren Suche im Internet). Windows fragt daraufhin nach
dem Pfad des entsprechenden Treibers. Folgen Sie den Windows-Aufforderungen und wahlen
Sie die von der AIM-TTi Support-Website (www.aimtti.com/support) heruntergeladenen
Treiberdateien aus. Die Datei hei’t USB_ARM_VCP_xxx.INF, wobei xxx eine Versionsnummer
ist. (Eine Datei namens readme.pdf ist ebenfalls im heruntergeladenen Treiberpaket enthalten,
falls Sie weitere Hilfe benétigen.)

In einigen Fallen kann Windows dieses Verfahren nicht abschlieen (vor allem in den neueren
Versionen, bei denen zuerst das Internet nach der speziellen Vendor-ID und Produkt-ID
durchsucht wird). In diesem Fall wird das Gerat im Gerate-Manager als ,nicht voll funktionsfahig*
angezeigt. Klicken Sie das Gerat mit der rechten Maustaste an und wahlen Sie , Treibersoftware
aktualisieren...” und anschliefend ,Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen...“. Wahlen
Sie dann die INF-Datei aus dem von der AIM-TTi Support-Website (www.aimtti.com/support)
heruntergeladenen Treiberpaket aus, wie oben beschrieben.

Sobald Windows den Treiber installiert hat, wird diesem Gerat eine COM-Port-Nummer
zugeordnet. Diese Nummer hangt von friheren COM-Port-Zuweisungen auf diesem PC ab. Es
kann notwendig sein, den Gerate-Manager zu verwenden, um sie zu entdecken. Jedes Gerat hat
eine eindeutige USB-Kennung unter Windows. Es erhalt stets die gleiche COM-Port-Nummer,
wann immer es auf dem gleichen PC angeschlossen wird (unabhangig von der verwendeten
physikalischen Schnittstellenbuchse), auch wenn der COM-Port ausgeblendet wird, wenn das
Gerat nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist. Andere Gerate erhalten andere COM-Port-
Nummern.

Beachten Sie, dass ein anderer PC nicht unbedingt die gleichen COM-Port-Nummer an ein
bestimmtes Gerat zuweist (dies hangt von den bereits erfolgten Installationen ab), jedoch kann
die Zuweisung im Gerate-Manager geandert werden.
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Dieser virtuelle COM-Anschluss kann von Windows genau wie jeder andere normale COM-Port
angesprochen werden (einschlieRlich eines Terminal-Emulators), ausgenommen dass die
Baudrateneinstellung und andere Einstellungen des virtuellen COM-Ports nicht benétigt und
deshalb ignoriert werden. Einige altere Anwendungen funktionieren moglicherweise nicht mit den
COM-Port-Nummern 3, 4 oder Nummern uber 9. Verwenden Sie in diesem Fall den Gerate-
Manager, um die Zuordnung zu andern. Sobald der Treiber installiert ist, wird er tber Windows
Update in der Ublichen Weise aktualisiert.

LAN-Schnittstelle

Die LAN-Schnittstelle entspricht der LXI-Standardversion 1.4 LXI Core 2011 und umfasst die
folgenden Schnittstellen und Protokolle. Weitere Informationen zu den LXI Spezifikationen finden
Sie auf www.Ixistandard.org.

Wenn es eingeschaltet und an ein Netzwerk angeschlossen ist, versucht das Gerat
standardmalflig die IP-Adresse und Netzmasken-Einstellungen Uber DHCP zu erhalten (oder im
Falle eines DHCP Timeout (nach 30 Sekunden) Uber Auto-IP). Im unwahrscheinlichen Fall, dass
keine Auto-IP-Adresse gefundet werden kann, wird eine statische IP-Adresse (192.168.0.100)
zugewiesen. Diese kann auf der Webseite geandert werden. Die Verbindung tber einen Router
bietet den Vorteil, dass sich eine IP-Adresse erheblich schneller zuweisen lasst. Bei einer
Direktverbindung mit dem PC findet die Zuweisung der Auto-IP-Adresse erst nach dem 30
Sekunden wahrenden DHCP-Timeout statt.

Da es durchaus moglich ist die LAN-Schnittstelle derart falsch zu konfigurieren, dass ein
Datenaustausch per LAN nicht mehr moglich ist, besitzt das Gerat einen Druckschalter mit der
Bezeichnung LAN reset, der durch ein kleines Loch auf der Geratertickseite zuganglich ist. Auf
diese Weise ist ein Zurucksetzen auf die Werksvoreinstellung mit Hilfe des LCI (LAN
Configuration Initialise) Mechanismus mdéglich. Dies stellt die Standardkonfiguration mit
aktiviertem DHCP wieder her. Das Gerat fuhrt dann die im vorherigen Absatz beschriebene
Sequenz durch. Durch Zuriicksetzen des LAN wird ein etwaiger Passwortschutz entfernt.

Der Fortschritt einer LAN-Verbindung kann entweder durch Einsicht in das Menl Interface-
Einstellungen (wahlen Sie auf dem Startbildschirm das MenUl Utilities und dann Interface
Settings.) oder durch Beobachten der in der Statuszeile des Startbildschirms angezeigten vier
maoglichen Indikatoren verfolgt werden:

Kein LAN Wenn das Gerat keine Verbindung zu einem LAN erkennen kann (z. B. weil das
Kabel ausgesteckt ist), erscheint folgende LAN-Status-Anzeige oo,

Wird Das Gerat hat eine LAN-Verbindung erkannt, diese aber noch nicht konfiguriert, z.

konfiguriert | B. weil es auf DHCP wartet. Die LAN- Statusanzeige blinkt zwischen s& und

LAN OK Die LAN-Verbindung ist nun konfiguriert und das Gerat kann kommunizieren. Das
Display zeigt: oS

LAN Das Gerat hat ein Problem mit dem LAN-Anschluss, z. B. weil die IP-Adresse von

FEHLER einem anderen Gerat bereits genutzt wird. Kommunikation ist nicht moglich, das
Display zeigt o

LAN-IP-Adresse und Hostname

Um mit dem Gerat Uber die LAN-Schnittstelle zu kommunizieren, muss die IP-Adresse (die
wahrend des oben beschriebenen Verbindungsvorgangs zugeordnet wurde) bekannt sein.
Sobald die Verbindung hergestellt und richtig konfiguriert ist, wird die IP-Adresse des Gerats im
Settings-Menu angezeigt (dricken Sie auf Home, gefolgt von Utilities und dann Interface
Settings). Alternativ kdnnen Sie die Adresse auch Uber den DHCP-Server oder durch
Verwendung des ,LXI Discovery Tool“ (siehe unten) erfahren.

mDNS und DNS-SD Unterstiitzung

Das Gerat unterstitzt folgende Protokolle fur die Multicast-Namensauflésung, die es erlauben
dem Gerat einen sinnvollen Host-Namen zuzuteilen, ohne dass ein Eintrag in der Datenbank
eines zentralen Nameservers erforderlich ware. Der gewinschte Hostname kann auf der
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Webseite eingegeben werden (die beim ersten Mal Uber die IP-Adresse aufgerufen wird).
Leerzeichen sind nicht erlaubt. Der Name erscheint dann ,.local domain® (z. B. myLD400.local),
wenn das zugreifende Gerat das Protokoll unterstutzt (was bei den meisten modernen PCs der
Fall ist). Der Standardname ist t, gefolgt von der Seriennummer.

ICMP Ping-Server

Das Gerat enthalt einen ICMP-Server, um das es entweder Uber den Hostnamen (falls die
Namensauflésung nicht funktioniert) oder die IP-Adresse per Ping-Befehl
(Kommunikationskontrolle) anzusprechen.

Webserver und Konfiguration des Passwortschutzes

Das Gerat enthalt einen einfachen Webserver. Dieser liefert Informationen zum Gerat und
ermdglicht die Konfiguration. Die Konfigurations- und Geratesteuerung kann mit einem Passwort
geschiitzt werden, um unbefugte Anderungen der Konfiguration fiir den Fernsteuerbetrieb zu
verhindern. Die Standardeinstellung ist ,kein Passwort®. Auf der eigentlichen Konfigurationsseite
wird erklart, wie das Passwort gesetzt werden kann. Das Passwort darf bis zu 15 Zeichen lang
sein. Beachten Sie, dass der Benutzername (User Name) leer bleiben muss. Beim
ZurUcksetzen aller LAN-Parameter auf die Werksvoreinstellung tber den LAN RESET Schalter
auf der Gerateruckseite werden auch das Passwort und der Hostname auf die
Standardeinstellung (kein Passwort) zurtickgesetzt.

LAN Identify (Identifizierung)

Das Gerat verfiigt Gber eine Identifizierungsfunktion, sodass der Benutzer einen Befehl zum
Gerat senden kann. Daraufhin blinkt dessen Display, bis der Befehl aufgehoben wird.

LXI Discovery Tool

Mit diesem Tool kénnen die IP-Adresse und weitere Informationen aller angeschlossenen Gerate
angezeigt werden kann, die dem VXI-11 Discovery Protokoll entsprechen. Bei diesem Tool
handelt es sich um ein Windows-PC-Programm, das von der AIM-TTi Support-Website
(www.aimtti.com/support) heruntergeladen werden kann. Es muss auf dem steuernden PC
installiert und ausgefiuhrt werden, wenn das Gerat entweder direkt ber den Netzwerkanschluss
des PCs oder Uber einen Router verbunden ist. Durch Doppelklick auf einen Eintrag in der
Gerateliste wird der Webbrowser des PCs getffnet und die Startseite des jeweiligen Gerats
angezeigt. Eine neuere Version des Tools, das sowohl Discovery als auch VXI-11 und mDNS
unterstitzt , finden Sie auf www.Ixistandard.org . Zusatzlich sind Tools fir die LAN Discovery im
Rahmen der Programmpakete ,National Instruments Measurement and Automation Explorer®
sowie ,Agilent Vee® vorhanden.

VXI-11 Discovery Protokoll

Das Gerat unterstitzt stark eingeschrankt das VXI-11 Protokoll, sodass lediglich eine
Instrumentenerkennung maoglich ist.

Das Gerat implementiert einen Sun RPC Port-Mapper auf TCP Port 111 und UDP Port 111 (siehe
RPC1183). Folgende Aufrufe werden unterstitzt:
NULL, GET PORT und DUMP.

Auf TCP Port 1024 wird ein sehr einfaches VXI-11 Protokoll implementiert, das zur
Instrumentenerkennung ausreicht. Hier werden folgende Aufrufe unterstitzt:
CREATE LINK, DEVICE_WRITE, DEVICE_READ und DESTROY_LINK.

Nach Herstellung der Verbindung werden alle weiteren Informationen vom Gerat ignoriert und es
wird lediglich der Identifizierungs-String wie bei einem "*IDN?" Befehl ausgegeben.

VISA Resource-Name

Aufgrund der eingeschrankten Unterstitzung fur das VXI-11 Protokoll (nur Discovery Protocol),
muss das Gerat Uber seine Raw-Socket-Informationen aufgerufen werden, wenn es in
Zusammenhang mit Anwendungen verwendet wird, die Uber einen VISA Resource-Namen
kommunizieren. So hatte z. B. ein Gerat mit IP-Adresse 192.168.1.100 normalerweise den VISA
Resource-Namen « TCPIP0::192.168.1.100::inst0::INSTR », der aber fir dieses Gerat modifiziert
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werden muss auf « TCPIP0::192.168.1.100::9221::SOCKET », wobei 9221 der vom Gerat
verwendete TCP-Port fur Steuerung und Uberwachung ist (siehe unten).

XML Identifikationsdokument URL

Wie von der LXI Norm gefordert, stellt das Gerat ein « XML Identification Document » bereit, das
uber einen GET Befehl unter « http:/IPaddress:80/Ixi/identification » abgefragt werden kann. Es
entspricht dem LXI XSD Schema (siehe http://www.Ixistandard.org/Instrumentldentification/1.0)
und dem W3C XML Schema (http://www.w3.org/XML/Schema). Dieses Dokument beschreibt das
Gerat. Der Hostname kann anstelle der IP-Adresse verwendet werden, wenn die
Namensauflésung funktioniert.

TCP Sockets

Das Gerat verwendet 2 Sockets auf TCP Port 9221 fiir die Geratesteuerung und Uberwachung.
An diesen Port werden die im Abschnitt "Fernsteuerbefehle" beschriebenen Befehle gesendet.
Die Antwort erfolgt Uber den gleichen Port. Jeder Befehlszeichenfolge muss ein oder mehrere
vollstandige Befehle enthalten. Mehrere Befehle kdnnen durch ein Semikolon (;) oder einen
Zeilenvorschub getrennt werden. Ein Trennzeichen vor dem Zeilenende ist nicht erforderlich, da
der TCP Rahmen dieses bereits voraussetzt, kann aber gesendet werden.

Sperren der Schnittstellen

Alle Remote-Schnittstellen sind jederzeit aktiviert; dadurch braucht die aktive Schnittstelle nicht
speziell gewahlt werden und die LAN-Schnittstelle steht stets zur Verfliigung (siehe LXI
Spezifikation). Damit das Gerat nicht versehentlich gleichzeitig von zwei Schnittstellen gesteuert
wird, enthalt der Befehlssatz einen einfachen Sperr- und Freigabemechanismus. Die Sperrung
wird automatisch aufgehoben, wenn eine Trennung festgestellt werden kann oder wenn die Taste
Local gedriickt wird. Der Zugriff auf die Schnittstellen kann auch Gber die Webseiten beschrankt
werden.

Jede Schnittstelle kann durch Senden des Befehls « IFLOCK 1» eine exklusive Steuerung des
Gerats anfordern. Die Sperre wird nur aufgehoben, wenn der Befehl « IFLOCK 0 » von der
aktuell gesperrten Schnittstelle gesendet wird. Andere Schnittstellen kénnen den Schnittstellen-
Status mit dem Befehl « IFLOCK? » abfragen. Die Antwort auf diese Anfrage lautet « -1 » wenn
die Sperre bereits von einer anderen Schnittstelle in Anspruch genommen wird, « 0 » wenn die
Schnittstelle frei ist und « 1 » wenn die fragende Schnittstelle bereits gesperrt ist. Wird ein Befehl
von einer Schnittstelle ohne Steuerrechte gesendet, der versucht den Geratestatus zu andern, so
wird Bit 4 des Standard Event Status Registers und 200 in das Execution Error Register gesetzt,
um darauf hinzuweisen, dass fur die gewlinschte Aktivitat keine ausreichenden Rechte
vorhanden sind.

Hinweis: Die Rechte fir eine Schnittstelle kdnnen Gber die Webseite auch auf ‘schreibgeschitzt’
oder auf ‘kein Zugriff’ gesetzt werden.
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Statusberichterstattung

Das in IEEE Std. 488.2 beschriebene Standard Status- und Fehlerberichtsmodell wurde fur die
optional GPIB-Schnittstelle konzipiert und enthalt einige Funktionen fur den Einsatz mit den
~>ervice-Request” und ,Parallel Poll“ Hardware-Fahigkeiten dieser Schnittstelle sowie fir den
Halbduplex-Betrieb. Obwohl diese Funktionen bei anderen Schnittstellen von geringem Nutzen
sind, stellt dieses Gerat den vollstdndigen Funktionssatz fur alle Schnittstellen zur Verfugung. Fur
jede Schnittstelleninstanz wird ein getrenntes Fehler- und Statusmodell gefiihrt. Die GPIB
(optional) -, USB- und RS232-Schnittstellen bieten jeweils eine einzige Instanz, wahrend die
LAN-Schnittstelle drei bietet: Zwei werden den beiden TCP-Socket Schnittstellen zugewiesen,
eine weitere dem Webseiten-Interface. Durch das getrennte Statusmodell fur jede Schnittstelle
wird sichergestellt, dass Daten nicht verloren gehen, da viele Befehle (z. B. *ESR?’) den Inhalt
eines Registers beim Lesen I6schen.

Der vollstandige Satz von Fehler- und Statusregistern und die einzelnen Bits, die sie enthalten,
werden weiter unten im Statusmodelldiagramm dargestellt und im Detail beschrieben. Dabei
kommen vier Primarregister zum Einsatz: Input State Register, Input Trip Register, Standard
Event Status Register und Execution Error Register. Eine Zusammenfassung erscheint im Status
Byte Register mit Hilfe von drei Bitmasken- Registern: Input State Enable Register, Input Trip
Enable Register und Standard Event Status Enable Register. Zwei weitere Maskenregister, das
Service Request Enable Register und das Parallel Poll Response Enable Register steuern jeweils
die Funktion des optional GPIB-Hardware Service Request und des Parallel Poll (und der damit
verbundenen ist Meldung). Wenn das Gerat nicht Gber die optional GPIB-Schnittstelle
angesteuert wird, sollte das Controller-Programm einfach direkt die primaren Statusregister
auslesen.

Die geratespezifischen Input State und Input Trip Register protokollieren Ereignisse, die sich auf
die elektrische Funktion der Last und ihre Wechselwirkung mit der zu testenden Quelle beziehen.

Das Standard Event Status Register, unterstiitzt vom Execution Error und Query Error Register,
protokolliert Ereignisse, die sich mit Befehlsverarbeitung und Ausflihrung beschaftigen sowie mit
der Befehlsabfolge. Sie werden vor allem bei der Software-Entwicklung eingesetzt, da ein
Produktionstestverfahren derartige Fehler nie generieren sollte.

Input State und Input Trip Register (ISR & ISE und ITR & ITE).

Diese beiden Register melden elektrischen Bedingungen, die wahrend des Betriebs der Last
aufgetreten sind. Ihrer Natur nach sind sie allen Schnittstellen gemeinsam.

Das Input Trip Register berichtet Ereignisse, die zu einer unerwarteten Deaktivierung des
Lasteingangs geflihrt haben.

Das Input State Register meldet den gegenwartigen Zustand der Leistungsstufe der Last in der
gleichen Weise wie die griinen und gelben LEDs auf der Geratevorderseite und die Statuszeile
des Displays.

Jedes dieser Register hat ein Summen-Bit im Status Byte Register, mit einem zugeordneten
Freigabe-Register, um zu bestimmen, ob und welche Bits zu dieser Summe beitragen. Alle diese
Register sind Bit-Felder, wobei jedes Bit unabhangig ist (damit mehr als ein Bit gleichzeitig
gesetzt werden kann) mit folgender Bedeutung:

Input Trip Register (ITR)

Bit7 Fehlerauslosung: Der Eingang wurde von einem Hardware-Fehlerdetektor deaktiviert.

Bits 6-3 Nicht belegt, immer O.

Bit 2 Uberstromschutz: Der Eingang wurde deaktiviert, weil der Strom tiber dem Soll-
Grenzwert liegt.

Bit 1 Uberspannungsschutz: Der Eingang wurde deaktiviert, weil die angelegte Spannung

Uber dem Soll-Grenzwert liegt.
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Bit 0 Uberleistungsschutz: Wird im 600W-Modus gesetzt, wenn die zuléssige Strom- und
Zeitgrenze von mehr als 10 Sekunden uUberschritten wurde.

Die Bits im Input Trip Register werden gesetzt, wenn das jeweilige Ereignis auftritt und bleiben
gesetzt, bis sie Uber ITR? abgefragt werden. Nach Senden der Antwort-Nachricht werden alle
Bits geloscht, deren zugehorige Meldungen nicht Ianger gultig sind. Bits, die einen weiterhin
glltigen Zustand melden, bleiben gesetzt.

Das Input Trip Enable Register bildet die Maske zwischen dem Input Trip Register und dem
Status Byte Register. Wenn ein Bit in beiden Registern auf '1' steht, wird das INTR Bit (Bit 1) im
Status Byte Register gesetzt. Dieses Enable Register wird tiber den Befehl ITE <NRF> auf einen
Wert zwischen 0 - 255 gesetzt und tber die Abfrage ITE? ausgelesen (die immer den zuletzt vom
Controller gesetzten Wert ausgibt). Beim Einschalten wird das ITE Register auf 0 gesetzt und ITR
geldscht (etwaige enthaltene Bits kdnnen jedoch anschliefend gesetzt sein, wenn die
zugehdrigen Bedingungen als wahr gemeldet werden).

Input State Register

Bit 7 Fault condition (Fehlerbedingung): Ein oder mehrere Hardware-Detektoren melden
einen Fehlerzustand. Durch Ubertemperatur, Eingangsspannung, Spannungsdifferenz
zwischen internem oder externen SENSE oder Lifterausfall verursacht.

Bits 6-5 Nicht belegt, immer O.

Bit 4 Duty cycle protect (Auslastungsschutz): Wird im 600W-Modus gesetzt, wenn die
zulassige Strom- und Zeitgrenze Uberschritten wurde.

Wenn nichts unternommen wird, folgt ein ,Over Power Protect Trip“ 10 Sekunden
spater.

Bit 3 Voltage below Dropout (Spannung unter Dropout-Wert): Die Last leitet nicht, weil
die von der Quelle erzeugte Spannung unter dem Sollwert fur die Dropout-Spannung
liegt.

Entspricht der Warnung Dropout im Display.

Bit 2 Input nonlinearity (Eingangsnichtlinearitat): Die Last leitet nicht den erwarteten
Strom, weil die Leistungsbegrenzungsschaltung ihn limitiert.

Entspricht der Warnung Power Limit im Display.

Bit 1 Input saturation (Eingangssattigung): De Last kann den erforderlichen Strom nicht
leiten, weil die Quelle keine ausreichende Spannung bereitstellt.
Entspricht der Warnung Low Voltage im Display.

Bit 0 Input Disabled (Eingang deaktiviert): Meldet den aktuellen Status der
Eingangsaktivierung.

Die Bits im Input State Register spiegeln kontinuierlich den aktuellen Status der zugehdrigen
Bedingung wider. Das Register kann Uber ISR? ausgelesen werden, der Inhalt bleibt jedoch
erhalten. Beim Einschalten wird es normalerweise auf 1 gesetzt (Eingang deaktiviert), wenn die
Einschaltoption im Men( Ultilities auf das Beibehalten des letzten Betriebszustandes eingestellt
wurde.

Das Input Status Enable Register bildet die Maske zwischen dem Input Status Register und dem
Status Byte Register. Wenn ein Bit in beiden Registern auf '1' steht, wird das INS Bit (Bit 0) im
Status Byte Register gesetzt. Dieses Enable-Register wird tiber den Befehl ISE <NRF> auf einen
Wert zwischen 0 - 255 gesetzt und tber die Abfrage ISE? ausgelesen (die immer den zuletzt vom
Controller gesetzten Wert ausgibt). Beim Einschalten wird es auf 0 gesetzt.

Standard Event Status Register (ESR und ESE)

Das Standard Event Status Register entspricht der Norm IEEE Std 488.2 GPIB (optional). Es ist
ein Bit-Feld, bei dem jedes Bit unabhangig ist und folgende Bedeutung hat:

Bit 7 Power On (Einschalten). Wird gesetzt, wenn das Gerat zum ersten Mal
eingeschaltet wird.

Bits 6, 3 & 1: Nicht belegt, immer 0.

43



Bit 5 Command Error (Befehlsfehler). Wird gesetzt, wenn ein Syntaxfehler in einem
Befehl oder Parameter festgestellt wird.
Der Parser wird rickgestellt und beginnt mit dem Abarbeiten des nachsten Bytes im
Eingabedatenstrom.

Bit 4 Execution Error (Ausfiihrungsfehler). Wird gesetzt, wenn ein Nicht-Null-Wert in
das Execution Error Register geschrieben wurde, da ein syntaktisch korrekter Befehl
aus irgendeinem Grund nicht ausgefiuhrt werden kann.

Bit 2 Query Error (Abfragefehler). Wird gesetzt, wenn ein Abfragefehler auftritt, weil der
Controller Befehle nicht in der richtigen Reihenfolge ausgegeben und gelesen hat.

Bit 0 Operation Complete (Vorgang abgeschlossen). Wird als Antwort auf den "OPC’
Befehl gesetzt.

Das Standard Event Status Register wird mit dem Befehl *ESR? ausgelesen und geldscht, der
eine Dezimalzahl entsprechend dem Inhalt ausgibt. Beim Einschalten wird es auf 128 gesetzt, um
das Einschalt-Bit zu melden.

Das Standard Event Status Enable Register bildet die Maske zwischen dem Event Status
Register und dem Status Byte Register. Wenn ein Bit in beiden Registern auf '1' steht, wird das
ESB Bit im Status Byte Register gesetzt. Dieses Enable-Register wird Uber den Befehl *ESE
<NRF> auf einen Wert zwischen 0 - 255 gesetzt und Uber die Abfrage *ESE? ausgelesen (die
immer den zuletzt vom Controller gesetzten Wert ausgibt). Beim Einschalten wird es auf 0
gesetzt.

Execution Error Register (EER)

Dieses geratespezifische Register enthalt einen Wert, der den letzten Befehlsverarbeitungsfehler
an dieser Schnittstelle reprasentiert. Die Fehlernummern haben folgende Bedeutung:

0 Seit der letzten Registerabfrage ist kein Fehler aufgetreten.

100 Enable Error (Aktivierungsfehler): Aus irgendeinem Grund kann der
Eingangsfreigabebefehl nicht ausgeflhrt werden. Die Ursache kann durch Lesen der
Input Trip und State Register ermittelt werden.

101 Numeric Error (Numerischer Fehler): Der gesendete Parameterwert lag auf3erhalb
des zulassigen Bereichs flr den Befehl in der gegenwartigen Situation.

102  Interruption Error (Unterbrechungsfehler): Der Eingang wurde deaktiviert, um
einen Befehl auszufiihren (z. B. ein Betriebs- oder Bereichswechsel), der bei
aktiviertem Eingang nicht durchgefiihrt werden kann.

Dieser Fehler kann vermieden werden, indem Sie den Eingang vor dem Senden des
Befehls ausschalten (OFF).

103  Recall Error (Abruffehler): Der in einem RECALL Befehl angegebene Speicher
enthalt entweder keine gultigen Daten oder ist mit der aktuellen Einstellung des 600W-
Modus nicht kompatibel.

200 Access Denied (Zugriff verweigert): Es wurde versucht, die Einstellungen des
Gerats von einer Schnittstelle aus zu verandern, deren Schreibrechte durch eine
andere Schnittstelle gesperrt sind.

Das Execution Error Register wird mit dem Befehl, EER?’ ausgelesen und geldscht. Beim
Einschalten wird dieses Register fur alle Schnittstelleninstanzen auf 0 gesetzt.

Es gibt kein entsprechendes Maskenregister: Wenn einer dieser Fehler auftritt, so wird Bit 4 des
Standard Event Status Register gesetzt. Dieses Bit kann geschiitzt werden (Bitmaske), indem Bit
4 des Standard Event Status Enable Register geloscht wird.

Status Byte Register (STB) und GPIB (optional) Service Request Enable Register (SRE)

Diese beiden Register sind gemal der Norm IEEE 488.2 ausgefihrt.

Bits, die im Status Byte Register gesetzt wurden und den Bits entsprechen, die im Service
Request Enable Register gesetzt wurden, bewirken, dass das RQS/MSS-Bit im Status Byte
Register gesetzt wird, wodurch ein Service Request auf dem Bus generiert wird.
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Das Status Byte Register wird entweder mittels dem *STB?-Befehl abgefragt, der MSS in Bit 6
zurlcksendet, oder aber mittels eines Serial Poll (Serienabfrage), der RQS in Bit 6 zuriicksendet.
Das Service Request Enable Register wird mit dem Befehl *SRE <NRF> gesetzt und mit dem
Befehl *SRE? gelesen.

Bits 7, 3 & 2: Nicht belegt, immer O.

Bit 6 MSS/RQS. Dieses durch IEEE Std. 488.2 definierte Bit enthalt sowohl die
Requesting Service Nachricht als auch die Master Status Summary Nachricht. Als
Antwort auf ein Serial Poll (Serienabfrage) wird RQS und als Antwort auf den Befehl
*STB? wird MSS zurlickgesendet.
Die RQS Nachricht wird bei Abfrage geléscht, das MSS-Bit bleibt jedoch gesetzt,
solange die Bedingung erflllt ist.

Bit 5 ESB. Das Event Status Bit (Ereignis-Statusbit). Dieses Bit wird gesetzt, wenn sich
gesetzte Bits im Standard Event Status Register auf gesetzte Bits im Standard Event
Status Enable Register beziehen.

Bit 4 MAV. Das Message Available Bit (Meldung vorhanden). Dieses Bit wird gesetzt,
wenn das Gerat eine fertig formatierte Antwort zum Versenden an den Controller

bereithalt.
Das Bit wird zurlickgesetzt, nachdem der Response Message Terminator gesendet
wurde.

Bit 1 INTR. Das Input Trip Bit. Dieses Bit wird gesetzt, wenn sich gesetzte Bits im Input
Trip Register auf gesetzte Bits im Input Trip Enable Register beziehen.

Bit 0 INST. Das Input State Bit. Dieses Bit wird gesetzt, wenn sich gesetzte Bits im Input

State Register auf gesetzte Bits im Input Status Enable Register beziehen.

GPIB Parallel Poll (PRE) (optional)

Das Gerat besitzt eine vollstandige Parallelabfrage nach IEEE 488.1. Das Parallel Poll Enable
Register (das durch den Befehl *PRE <NRF> gesetzt und mit dem Befehl *PRE? ausgelesen wird)
gibt an, welche im Status Byte Register verwendeten Bits zur Bildung der lokalen Meldung ist
dienen sollen. Ist das Bit ‘1’ sowohl in STB als auch PRE, dann hat ist den Wert ‘1’, ansonsten ist
der Wert ‘0’. Der Status der ist Meldung kann auch direkt tGber den Befehl *IST? ausgelesen
werden.

Das Schicht 1-Protokoll des Parallel Poll (das bestimmt, welche Datenleitung mit welchem
Logikzustand verwendet wird) wird tUber die PPC und PPE-Befehle konfiguriert und durch die
PPU und PPD-Befehle normgemal freigegeben. Das Gerat verwendet passiven Pull-up auf den
DIO-Leitungen wahrend des Parallel Poll.

GPIB (optional) Fehlerbehandlung nach IEEE 488.2 — Query Error Register

Diese Fehler treten viel eher an der Halbduplex-GPIB (optional) -Schnittstelle auf, bei der das
Gerat eine Antwort speichern muss, bis es vom Controller als Talker adressiert wird. Alle anderen
Schnittstellen bieten Vollduplex-Kommunikation, mit Pufferung in der physikalischen Schicht, die
in der Regel eine Antwort des Gerats speichern, bis sie von der Controlling-Software ausgelesen
warden kann. Es gibt kein Aquivalent zum optional GPIB-Status ,als Talker adressiert‘ — daher
ist das Gerat nicht Uber die Aktionen des Controllers informiert.

Der Fehler UNTERMINATED nach IEEE 488.2 entsteht, wenn das Gerat auf Kommunikation gestellt
ist, der Antwortformatierer jedoch nicht aktiv und die Eingangswarteschlange leer ist. Dies
bewirkt, dass ein Query Error-Bit im Standard Event Status Register gesetzt, der Wert von 3 ins
Query Error Register geschrieben und der Parser zurickgesetzt wird.

Der Fehler DEADLOCK nach IEEE 488.2 entsteht, wenn der Antwortformatierer auf das Senden
einer Antwort wartet und die Eingangswarteschlange voll ist. Dies bewirkt, dass ein Query Error-
Bit im Standard Event Status Register gesetzt, der Wert 2 ins Query Error Register geschrieben
und der Antwortformatierer zurtickgestellt wird, wodurch die Ausgangswarteschlange geldscht
wird. Jetzt beginnt der Parser die nachste <PROGRAM MESSAGE UNIT> der Eingangswarteschlange
zu verarbeiten.
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Der Fehler INTERRUPTED nach IEEE 488.2 entsteht, wenn der Antwortformatierer auf das Senden
einer Antwort wartet und vom Parser ein <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR> gelesen wurde, oder
wenn die Eingangswarteschlange mehr als eine END-Meldung enthalt. Dies bewirkt, dass ein
Query Error-Bit im Standard Event Status Register gesetzt, der Wert 1 ins Query Error Register
geschrieben und der Antwortformatierer zurtickgestellt wird, wodurch die Ausgangswarteschlange
geldscht wird. Jetzt beginnt der Parser die nachste <PROGRAM MESSAGE UNIT> der
Eingangswarteschlange zu verarbeiten.

Starteinstellungen nach dem Einschalten

Beim Einschalten des Gerates werden folgende Statuswerte gesetzt:

ISE Input Status Enable Register =0
ITE Input Trip Enable Register =0
EER  Execution Error Register =0

ESR  Standard Event Status Register 128 (nach Setzen des

Bits [PON-Bit gesetzt)

QER  Query Error Register t =0
ESE Standard Event Status Enable Register t =0
STB Status Byte Register =0
SRE  Service Request Enable Register =0

PRE Parallel Poll Response Enable Register 0

T Diese Register werden normalerweise nur (iber die optional GPIB-
Schnittstelle verwendet.

Die Input State (ISR) und Trip ( ITR) Register melden alle Bedingungen, die derzeit gelten.

Das Gerat befindet sich im lokalen Betriebsmodus mit aktivierter Tastatur. Die Gerateparameter
beim Einschalten sind die gleichen wie bei der letzten Abschaltung, aufter im 600W-Modus, der
beim Einschalten immer deaktiviert wird, und gegebenenfalls der Status der Eingangsaktivierung,
der standardmafig beim Einschalten immer aus ist, vom Anwender aber so konfiguriert werden
kann, dass er den gleichen Status wie beim letzten Ausschalten annimmt.
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LD400 Status-Modell

EXECUTION ERROR QUERY ERROR
NUMBER NUMBER FAULT TRIP - \GI%;JIY\TIADGUER_?;:?N TRIP
EER? @ QER? @ OVER CURRENTTRP |
|
7 6 5 4 3 2 1 0
POWER COMMAND OPERATION TRIP| 0 | 0 | 0| 0 jocPjovP | oOPP
ON ERROR COMPLETE ITR?
| | v v |
7 6 5 4 3 2 1 0 & e &
PON| 0 |CME|EXE| 0 |QYE| 0 |oPC
7 6 5 4 3 2 1 0
*ESR?
ORH(®) &O—® O) & ITE
T INPUT DISABLED
LA L R A S e L FAULT CONDITION |NPL}¥I|D.?J|$®T&JRATED
. V BELOW DROPOUT
ESE 600W WARNING
RESPONSE MESSAGE L L R T SN A L b
FauLT| 0 | o |opw|DROP AT | DI
READY u 0 OP| LM | s S
N
RSQ
7 5 4 3 2 1 0
SRQ—| o | 6 |ESB|MAV| 0 | 0 |INTR|INST ISE
*STB?
IST|<R-&)—(&)—(®) &—®
Y, 7 7 6 5 4 3 2 1 0
AN
*SRE *PRE

Zusammenfassung der Register

Set Abfrage | Name
T ITR? Input Trip Register
ITE ITE? Input Trip Enable Register
ISR? Input State Register
ISE ISE? Input State Enable Register
T EER? Execution Error Register
T QER? | Query Error Register
T *ESR? | Standard Event Status Register
*ESE *ESE? | Standard Event Status Enable Register
*STB? | Status Byte Register
*SRE *SRE? | Status Byte Enable Register
*PRE *PRE? | Parallel Poll Response Enable Register

1 Diese Register werden nach dem Abfragen oder durch den Befehl *CLS geldscht.
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Fernsteuerbefehle

Fern- und Lokalsteuerung
Nach dem Einschalten befindet sich das Gerat im lokalen Modus, alle Eingaben erfolgen Gber die
Tastatur. Alle Remote-Schnittstellen sind aktiv und warten auf einen Remote-Befehl. Wenn von
einer Schnittstelle ein Befehl empfangen wird, schaltet das Gerat in den Remote-Betrieb. In
diesem Zustand ist die Tastatur gesperrt, die Anzeige wechselt auf den Startbildschirm und
anstelle der Softkey-Bezeichnungen erscheint der Hinweis RE M O T E. Das Gerat kann durch
Dricken der Local Taste wieder auf lokal umgeschaltet werden. Der Zustand halt solange an, bis
das Gerat wieder adressiert wird oder Uber die Schnittstelle einen Befehl empfangt. Dann ist es
sofort wieder im Remote-Status. Der Benutzer muss dafiir Sorge tragen, dass keine Konflikte
entstehen, wenn die Parameter im lokalen Modus frontseitig geandert werden.

Handhabung der Fernsteuerbefehle

Jede Fernsteuer-Schnittstelle wird Uiber eine getrennte Warteschlange gepuffert. Dies erfolgt
unter Verwendung eines Interrupts, quasi im Hintergrund und unabhéangig zu allen anderen
Ubrigen Geratefunktionen. Die RS232-Schnittstelle steuert die Flusskontrolle, indem sie ein XOFF
sendet, wenn die Warteschlange ca. 200 Zeichen enthalt. XON wird gesendet, wenn wieder etwa
100 Bytes in der Warteschlange frei geworden sind. Alle anderen Schnittstellen besitzen eine
automatische Datenflusssteuerung im Kommunikationsprotokoll ihrer Bitibertragungsschicht.

Befehle werden aus der Eingangswarteschlange an den Parser Gbergeben. Befehle und
Abfragen aus den Warteschlangen werden der Reihe nach ausgefuhrt, jedoch ist die Reihenfolge
der Befehlsausflihrung von verschiedenen Schnittstellen nicht definiert und deshalb nicht
vertrauenswirdig. Es wird dringend empfohlen, die oben beschriebenen Funktionen zur Sperrung
von Schnittstellen zu verwenden. Der Parser startet einen neuen Befehl erst, wenn der vorherige
Befehl bzw. die vorherige Abfrage vollstandig abgeschlossen ist. Antworten vom Gerat werden
immer an die fragende Schnittstelle gesendet. Es gibt keine interne Ausgangswarteschlange. An
der optional GPIB-Schnittstelle wartet deshalb der Antwortformatierer (ggf. auf unbestimmte Zeit),
bis die vollstandige Antwortnachricht vom Controller gelesen wurde, bevor der Parser die
Abarbeitung des nachsten Befehls in der Eingabewarteschlange erlaubt. An allen anderen
Schnittstellen wird die Antwortnachricht unmittelbar an die Puffer der physikalischen Schicht
gesendet.

Format der Fernsteuerbefehle

Befehle werden vom Steuergerat als <PROGRAM MESSAGES> gesendet, wobei jede Meldung aus
null oder mehr <PROGRAM MESSAGE UNIT> Elementen besteht, die durch <PROGRAM MESSAGE UNIT
SEPARATOR> Elemente voneinander getrennt sind, falls mehr als ein Element vorhanden ist. Zum
Abschluss wird ein <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR> gesendet.

Der <PROGRAM MESSAGE UNIT SEPARATOR> ist das Semikolon « ; » (3BH).

Der <PROGRAM MESSAGE TERMINATOR>, der die <PROGRAM MESSAGES> trennt bzw. abschliel3t,
besteht aus dem Zeichen (0AH). Bei der GPIB(opyional) -Schnittstelle kann jedoch auch die
Meldung END verwendet warden (entweder mit dem letzten Zeichen der Meldung oder mit der
neuen Zeile). Fur die LAN-Schnittsteller diirfen die Befehle nicht Gber TCP/IP Packet Boundaries
hinweg verteilt werden.

Ein <PROGRAM MESSAGE UNIT> ist jeder Befehl in der Befehlsliste der Fernsteuerung, der genau
entsprechend der Liste gesendet werden muss. Ein Befehl muss durch einen <wHITE SPACE> von
den Parametern getrennt werden (dieser ist mit den Zeichencodes 00H bis einschlieRlich 20H
definiert, mit Ausnahme des Zeichens ,neue Zeile“ 0AH). Das Zeichen <WHITE SPACE> ist
innerhalb einer Befehlskennung oder eines Parameter nicht erlaubt, jeder andere zusatzliche
<WHITE SPACE> wird ignoriert. Beachten Sie, dass das Backspace-Zeichen (07H) als <WHITE
SPACE> behandelt wird und daher nicht verwendet werden kann, um falsche Zeichen zu lIoschen.

Bei allen Zeichen wird das hdchste Bit ignoriert. Die Befehle unterscheiden nicht zwischen Grol3-
/Kleinschreibung. Befehle, die einen numerischen Parameter bendétigen, akzeptieren das

48



Freiformformat <NRF>. Textparameter mussen, wie vorgegeben, als Zeichenprogrammdaten
<CPD> gesendet werden.

<NRF> Zahlen mussen Grundeinheiten sein, kdbnnen jedoch einen Dezimalpunkt und einen
Bruchteil besitzen, sowie einen Exponenten. Sie werden je nach unterstitzter Prazision gerundet.
So resultieren die Eingaben 10000, 10e3 oder 9999.99 alle in einem Wert von 10.00kHz (fur die
Transientenfrequenz).

Timing der Befehle

Es gibt keine abhangigen Parameter, gekoppelten Parameter, Gberlappenden Befehle,
Ausdrucksprogramm-Datenelemente oder zusammengesetzte Befehlsprogrammkdpfe. Beachten
Sie jedoch, dass der MODE-Befehl Standardwerte fur Level A, Level B, Bereich und Slew-Rate
setzt, so dass diese anschlieRend explizit eingestellt werden mussen. Sie kdnnen jedoch mit den
Speicher- und Abruf-Funktionen des Gerats schnell einen ganzen Betriebsmodus samt
voreingestellter Werte abrufen.

Alle Befehle sind getrennt, sequenziell und werden nach dem Parsing sofort ausgefihrt und als
abgeschlossen deklariert. Aus Funktionalitatsgriinden wird das « Operation Complete Bit » (Bit 0)
im Standard Event Status Register ausschlieBlich mit dem Befehl *OPC gesetzt. Aufgrund des
sequentiellen Ablaufs des Fernsteuerbetriebs kann der Befehl *OPC (oder *OPC?) zur
Synchronisation der angeschlossenen Gerate verwendet werden.

Die tatsachliche elektrische Reaktion auf Anderungen der Lasteinstellungen hangt von der aktuell
verwendeten Slew-Rate ab, wird aber als Aspekt des normalen Betriebs gewertet und nicht als
Teil der Befehlausfihrungszeit. Bei einer langsamen Slew-Rate kann der Fortschritt mit V? und 1?
abgefragt werden.

Antwortformate

Antworten vom Gerat an den Controller werden als <RESPONSE MESSAGES> gesendet. Diese
bestehen aus einer <RESPONSE MESSAGE UNIT> gefolgt von einem <RESPONSE MESSAGE
TERMINATOR>, der aus dem Carriage-Return-Zeichen (0DH) besteht, gefolgt vom New-Line-
Zeichen (OAH). Nur fir GPIB (optional) gilt die END Meldung NL*END. Dies wird in den folgenden
Beschreibungen als <RMT> angegeben.

Jede Abfrage fiihrt zu einer bestimmten <RESPONSE MESSAGE>. Diese Meldungen sind zusammen
mit den Abfragebefehlen in der folgenden Liste der Fernsteuerbefehle aufgefiihrt. Die meisten
Antworten bestehen aus einem Schllisselwort, gefolgt von einem Text oder einer Nummer in den
folgenden Formaten:

<NR1> Eine Ganzzahl ohne Dezimalstelle oder Einheit

<NR2> Eine Zahl mit Festkomma, aber ohne Exponenten

<NR3> Eine FlieRkommazahl mit Festkomma und Exponent

<CRD> ,Character Response Data“, besteht aus den angegebenen Textzeichen.

Sofern hilfreich steht den Zahlen eine Einheitsangabe nach (die vom aktuellen Lastmodus
abhangt), um den Anwender zu unterstitzen. Folgende Einheiten werden verwendet: A, V, W,
OHM, SIE & HZ (SIE ist der Leitwert in Siemens, oder A/V.) Slew-Raten werden als Grundeinheit
ausgedrickt (des jeweils aktiven Modus) pro Sekunde, mit einem Exponenten (der stets positiv
ist, wobei E+03 kEinheiten/s oder Einheiten/ms angibt und E+06 MEinheiten/s oder Einheiten/us
darstellt).

Befehlsliste

In diesem Abschnitt sind alle Befehle und Abfragen fir dieses Gerat aufgefuhrt. Alle numerischen
Parameter werden als <NRF> gezeigt und kdnnen als <NR1>, <NR2> oder <NR3> gesendet werden
(siehe oben). Befehlsparameter werden (im Gegensatz zu Antworten) nicht von einer
Einheitenangabe gefolgt.
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MODE <cpPD>

MODE?

RANGE <NRF>

RANGE?

600W <NRF>

600W?

A <NRF>

B <NRF>

A?

B?

DROP <NRF>
DROP?

SLEW <NRF>

SLEW?

SLOW <NRF>
SLOW?

Befehle zur Geratefunktion

Lastmodus auf <CPD> setzen.
Wobei <CPD> C, P, R, G oder V ist, entsprechend Konstantstrom, Leistung,
Widerstand, Leitwert oder Spannung.

Der Eingang wird automatisch deaktiviert, sofern noch nicht geschehen.
Wenn der neue Modus zwei Bereiche besitzt, wird er durch den MODE-Befehl
auf den hohen Bereich gesetzt.

Dieser Befehl setzt auch Level A und Level B fir alle Modi auf O (auRer bei CR
wenn beide auf 400Q eingestellt sind) und setzt die Slew-Rate auf den
Standardwert, der beste Genauigkeit der Pegeleinstellungen gewahrleistet.

Meldet aktuelle Betriebsart der Last.
Antwort ist: MODE <CRD><RMT> wobei <CRD> C, P, R, G oder V sein kann.

Pegelbereich fiir aktuellen Lastmodus setzen, wobei <NRF>: 0 = Hoher Bereich,
1 = Niedriger Bereich. Der hohe Bereich entspricht der Standardeinstellung.

Meldet Pegelbereich der Last.
Antwort ist: RANGE <NR1><RMT> wobei <NR1> entweder 0 oder 1 ist
(0=Hoher Bereich, 1 =Niedriger Bereich).

600W-Modus ein- oder ausschalten, wobei <NRF>:
0=Aus (400W-Modus), 1=Ein (600W-Modus).

Meldet Einstellung des 600W-Modus.
Antwort ist: 600W <NR1><RMT> wobei <NR1> entweder 0 oder 1 ist und
0=400W-Modus oder 1=600W-Modus.

Setzt Level A auf <NRF>. Die Einheiten ergeben sich aus dem aktuellen
Lastmodus.

Setzt Level B auf <NRF>. Die Einheiten ergeben sich aus dem aktuellen
Lastmodus.

Meldet den eingestellten Pegel von Level A.

Antwort ist: A <NR2>U<RMT>

wobei <NR2> eine nachgestellte Einheit erhalt, die durch den Lastmodus
bestimmt ist.

Meldet den eingestellten Pegel von Level B.

Antwort ist: B <NR2>U<RMT>

wobei <NR2> einen nachgestellte Einheit erhalt, die durch den Lastmodus
bestimmt ist.

Setzt die Dropout-Spannung auf <NRF> in Volt.

Meldet die Dropout-Spannung.
Antwort ist: DROP <NR2>V<RMT> wobei <NR2> in Volt angegeben wird.

Setzt die Slew-Rate auf <NRF>, in Einheiten/s (Einheiten des aktuellen
Lastmodus) und ggf. mit einem Exponenten.

Meldet die Slew-Rate.
Antwort ist: SLEW <NR3>U<RMT> wobei <NR3> in Einheiten/s (Einheiten des
aktuellen Lastmodus) und ggf. mit einem Exponenten.

Langsamstart-Funktion ein- oder ausschalten, wobei <NRF>: 0=Aus, 1=Ein.

Meldet Einstellung der Langsamstart-Funktion.
Antwort ist: SLOW <NR1><RMT> wobei <NR1> entweder 0 (=Aus) oder 1 (= Ein)
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LVLSEL <CcpPD>

LVLSEL?

FREQ <NRF>

FREQ?

DUTY <NRF>

DUTY?

VLIM <NRF>

VLIM <CPD>
VLIM?

ILIM <NRF>
ILIM <CcPD>

ILIM?

INP <NRF>

INP?

V?

[?

Allgemeine Befehle

*IDN?

*RST

*SAV <NRF>

*RCL <NRF>

Setzt den aktiven gewahlten Pegel auf <CPD> wobei <CPD> A, B, T, V oder E
sein kann (entsprechend Level A, Level B, Transient, Ext Spannung und Ext
TTL).

Meldet den Status des aktiven gewahlten Pegels.
Antwort ist: LVLSEL <CRD><RMT> wobei <CRD> A, B, T, V oder E sein kann
(entsprechend Level A, Level B, Transient, Ext Spannung und Ext TTL).

Setzt die Transienten-Frequenz auf <NRF>, in Hz.

Meldet die Transienten-Frequenz.
Antwort ist: FREQ <NR2> HZ <RMT> wobei <NR2> in Hz angegeben wird.

Setzt das Transienten-Tastverhaltnis (%A) auf <NRF>, in Prozent (auf ganze
Zahl gerundet).

Meldet das eingestellte Transienten-Tastverhaltnis (%A).
Antwort ist: DUTY <NR1>%<RMT> wobei <NR1> als Prozentsatz angegeben wird.

Setzt die Spannungsbegrenzung auf <NRF>. VLIM 0 bzw. VLIM NONE
deaktiviert jegliche Spannungsbegrenzung.

Meldet die Spannungsbegrenzung. Antwort ist:
VLIM <NR2>V<RMT> mit <NR2> in Volt, oder
VLIM OV<RMT> wenn keine Spannungsgrenze eingestellt wurde.

Setzt die Strombegrenzung auf <NRF>. ILIM 0 bzw. ILIM NONE deaktiviert
jegliche Strombegrenzung.

Meldet die Strombegrenzung. Antwort ist entweder:
ILIM <NR2>A<RMT> mit <NR2> in Ampere, oder
ILIM OA<RMT> wenn keine Stromgrenze eingestellt wurde.

Setzt den Eingang auf Ein oder Aus, wobei <NRF>: 0=Aus, 1=Ein.

Meldet den Eingangsstatus.
Antwort ist INP <NR1><RMT> wobei <NR1> entweder 0 (=Aus) oder 1 (= Ein) ist.

Meldet die gemessene Eingangsspannung der Quelle.
Antwort ist <NR2>V<RMT> mit <NR2> in Volt.

Meldet den gemessenen Laststrom.
Antwort ist <NR2>A<RMT> mit <NR2> in Ampere.

Gibt die Identifikation des Gerats aus.

Die Antwort hat die Form <NAME>, <model>, <serial>, <version><RMT>, wobei
fur <NAME> der Herstellername erscheint, flir <model> der Geratetyp, flur
<serial> die Schnittstellen-Seriennummer und fir <version> die installierte
Firmware-Version.

Stellt die Funktionsparameter des Gerats auf die Standardvorgabe-
Einstellungen zurtick (siehe Abschnitt Werkseinstellungen).

Hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Funktion Speichern und Abrufen.
Hat keine Wirkung auf die Einstellungen der Remote-Schnittstelle

Die aktuelle Einstellung mit der durch <NRF> angegebenen Speicher-Nr.
speichern wobei <NRF> die Werte 1-30 annehmen kann

Eine Einstellung mit der Speicher-Nr. <NRF> aufrufen, wobei <NRF> die Werte
1-30 annehmen kann

Das Gerat fur den 600W-Modus konfigurieren, bevor eine gespeicherte
Einstellung fur diesen Modus abgerufen wird.

Der Abruf einer leeren oder ungiltigen Speicherstelle gilt als
Ausfuhrungsfehler.
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*OPC

*OPC?

*WAI

*TST?
*TRG

Statusbefehle

*CLS

ISR?

ISE <NRF>
ISE?

ITR?

ITE <NRF>
ITE?

EER?
QER?
*STB?

*SRE <NRF>

*SRE?

*PRE <NRF>

*PRE?

*IST?

LOCAL

Setzt das "Operation Complete" (Vorgang abgeschlossen)-Bit (Bit 0) im
Standard Event Status Register. Aufgrund des sequentiellen Ablaufs aller
Vorgange geschieht dies unmittelbar nach Ausfihrung des Befehls.

Query Operation Complete Status (Abfrage des Status ,Vorgang
abgeschlossen®).

Die Antwort ist immer 1<RMT>. Aufgrund des sequentiellen Ablaufs aller
Vorgange steht die Antwort unmittelbar nach Ausfiihrung des Befehls zur
Verfigung.

Abwarten bis "Operation Complete" (Vorgang abgeschlossen) ,wahr’ ist.
Dieser Befehl bewirkt nichts, weil alle Vorgange sequenziell ablaufen.

Die Last besitzt keine Eigentestfahigkeit, daher ist die Antwort immer O<RMT>.

Die Last besitzt keine Trigger-Funktion. Der Befehl wird bei diesem Gerat
ignoriert.

Status I6schen. Ldscht alle Statuseintrage, einschlie3lich Status-Byte.
Léscht keine Enable Register.

Abfrage des Input State Registers. Antwort ist: <NR1><RMT>.
Andert nicht den Wert, der sich weiterhin auf den Zustand des Gerats bezieht.

Setzt das Input State Enable Register auf <NRF>

Gibt den Wert im Input State Enable Register aus.
Antwort ist: <NR1><RMT>.

Abfrage des Input Trip Registers. Antwort ist: <NR1><RMT>.
Ldscht alle Bits, die nicht langer gltig sind

Setzt das Input Trip Enable Register auf <NRF>

Gibt den Wert im Input Status Enable Register aus.
Antwort ist: <NR1><RMT>.

Abfragen und Loschen des Execution Error Registers. Antwort ist: <NR1><RMT>.
Abfragen und Léschen des Query Error Registers. Antwort ist: <NR1><RMT>.

Gibt den Wert des Status Byte aus. Antwort ist: <NR1><RMT>.

Da es keine Ausgabeschlange gibt, kann MAV nur von einem Serial Poll GPIB
(optional) gelesen werden, nicht jedoch Uber diese Abfrage, da jede vorherige
Meldung bereits gesendet worden sein muss.

Setzt das Service Request Enable Register auf <NRF>

Gibt den Wert im Service Request Enable Register aus.
Antwort ist: <NR1><RMT>.

Parallel Poll Enable Register auf den Wert von <NRF> setzen.

Gibt den Wert im Parallel Poll Enable Register aus.
Antwort ist: <NR1><RMT>.

Gibt den Status der lokalen Meldung ist entsprechend IEEE Std. 488.2. aus.
Die Syntax der Antwort lautet 0<RMT>, wenn die Lokal-Meldung ,falsch’ ist, bzw.
1<RMT>, wenn die Lokal-Meldung ,wahr’ ist.

Befehle zur Schnittstellen-Verwaltung

Lokalen Betrieb aktivieren. Alle nachfolgenden Befehle fiihren zu einem
Wiederherstellen des Remote-Modus.
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IFLOCK <NRF>

IFLOCK?

ADDRESS?
IPADDR?

NETMASK?

NETCONFIG?

Die Sperre, die das Gerat zwingt, nur auf diese Schnittstelle zu reagieren,
setzen oder 16schen, wobei <NRF>: 0 = [dschen und 1 = Sperre setzen.

Ein Execution Error (Nummer 200) erscheint, wenn diese Anforderung
abgelehnt wird, entweder weil ein Konflikt mit der Sperre einer anderen
Schnittstelle besteht oder weil der Benutzer die Steuerungsmaglichkeit dieser
Schnittstelle Uber die Webseite deaktiviert hat.

Statusanfrage fur die Schnittstellensperre.

Die Antwort ist <NR1><RMT> wobei <NR1>:

= 0 falls keine Sperre aktiv ist,

=1 wenn die fragende Schnittstelle bereits gesperrt ist, oder

= -1 wenn die Sperre nicht verflgbar ist, weil sie entweder bereits verwendet
wird oder weil der Benutzer die Steuerungsmaoglichkeit dieser Schnittstelle Gber
die Webseite deaktiviert hat.

Ausgabe der GPIB (optional)-Adresse des Gerats. Antwort ist: <NR1><RMT>.

Gibt die aktuelle IP-Adresse der LAN-Schnittstelle aus, vorausgesetzt diese ist
verbunden.

Wenn kein Verbindung besteht, wird (bei entsprechender Konfiguration) als
Antwort die statische IP gemeldet, sonst 0.0.0.0 wenn das Gerat auf DHCP
oder Auto-IP wartet.

Die Antwort ist nnn.nnn.nnn.nnn<RMT>, wobei nnn zwischen 0 und 255 liegt.

Gibt die aktuelle Netzmasker der LAN-Schnittstelle aus, vorausgesetzt diese ist
verbunden. Die Antwort ist nnn.nnn.nnn.nnn<RMT>, wobei nnn zwischen 0 und
255 liegt.

Gibt an, auf welche Weise zuerst eine IP-Adresse gesucht wird.
Antwort ist <CRD><RMT> wobei <CRD> DHCP, AUTO oder STATIC sein kann.

Die folgenden Befehle beziehen sich auf die von der LAN-Schnittstelle verwendeten Parameter.
Hinweis: Das Gerat muss nach dem Senden folgender Befehle einmal aus und wieder eingeschaltet
werden, bevor die neuen Einstellungen aktiviert sind (oder als Antwort auf die oben aufgefiihrten
Abfragen ausgegeben werden). Das Gerat priift weder die Gultigkeit der IP-Adresse noch der
Netzmaske (geprift wird lediglich, ob jeder Teil in 8 Bits passt). Der LAN reset Schalter setzt diese
Befehle aulier Kraft und stellt den Standardzustand wieder her (siehe oben).

NETCONFIG
<CPD>

IPADDR
<QUAD>

NETMASK
<QUAD>

Bestimmt, auf welche Weise zuerst eine IP-Adresse gesucht wird.
<CPD> muss entweder DHCP, AUTO oder STATIC sein.

Setzt die mogliche statische IP-Adresse der LAN-Schnittstelle (wie auf der
Webseite).

Die IP-Adresse muss als vier durch Punkte voneinander getrennte ganze
Zahlen eingegeben werden, wobei jeder Teil einem <NR1> im Bereich 0 bis 255
entspricht, (z. B. 192.168.1.101).

Setzt die Netzmaske fur die statische IP-Adresse der LAN-Schnittstelle.

Die IP-Adresse muss als vier durch Punkte voneinander getrennte ganze
Zahlen eingegeben werden, wobei jeder Teil einem <NR1> im Bereich 0 bis 255
entspricht, (z. B. 255.255.255.0).
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Wartung

Der Hersteller oder seine Vertretungen in anderen Landern bieten einen Reparaturservice fur
defekte Gerate an. Falls Anwender Wartungsarbeiten selbst durchfihren méchten, sollten sie nur
geschultes Personal damit beauftragen. Fur diese Arbeiten sollte das Servicehandbuch zu Hilfe
genommen werden, das direkt beim Hersteller der Gerate oder dessen Vertretungen bezogen
werden kann.

Reinigung
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerats ein leicht mit Wasser oder einem milden
Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.

ACHTUNG! ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEN ODER BESCHADIGUNGEN DES
GERATS DARF KEIN WASSER IN DAS GEHAUSE GELANGEN.
KEINE LOSUNGSMITTEL ZUR REINIGUNG VERWENDEN, UM SCHADEN AM
GEHAUSE ZU VERMEIDEN.

Sicherungen
Die einzige austauschbare Sicherung dieses Gerats bildet die interne Sicherung flr die
Stromversorgungsplatine, die das Gerat vor dem versehentlichen Anschluss an ein 230V
Stromnetz schitzt, wenn es auf den Betrieb mit 115V konfiguriert wurde. Bevor Sie diese
Sicherung ersetzen, trennen Sie zuerst das Gerat von jeglicher Spannung, entfernen Sie dann
die Abdeckung (6 Schrauben) und stellen Sie sicher, dass das Gerat wie im Kapitel Installation
dieses Handbuchs beschrieben, konfiguriert ist. Die richtige Ersatzsicherung ist:

20x5mm 500mA trage (T) 250Vac mit HBC (Keramikrohr).

Die Primarwicklungen der Trafos werden durch nicht ricksetzbare Thermosicherungen in den
Wicklungen geschiitzt, die nur durch Einbau neuer Transformatoren ersetzt werden kénnen. Die
Sekundarkreise werden durch eingekapselte Sicherungen geschitzt, die auf die Netzplatine
aufgeldtet sind. Austauschinformationen finden Sie im Servicehandbuch.

Kalibrierung
Um sicherzustellen, dass die Genauigkeit des Gerats innerhalb der angegebenen Toleranzen
bleibt, muss die Kalibrierung jahrlich geprift (und bei Bedarf angepasst) werden. Das Verfahren
zur Kalibrierungseinstellung wird im Servicehandbuch detailliert beschrieben. Dort finden Sie
auch eine Aufstellung der erforderlichen Prifgerate.

Firmware-Update
Die Firmware des Gerates kann uber den USB-Anschluss mit einem PC-Software-
Dienstprogramm vom Hersteller aktualisiert werden. Dieses verwendet einen HID (Human
Interface Device) USB-Treiber, der bereits auf jedem PC mit USB-Anschluss installiert ist.
Anweisungen fiur die Update-Prozedur werden mit dem PC-Dienstprogramm und der Firmware-
Datei mitgeliefert.

Fehlerbehebung

Wenn das Instrument nicht wie erwartet funktioniert, iberprifen Sie Folgendes, bevor Sie von
einer Stérung ausgehen.

8. Uberpriifen Sie die Position des Spannungsfiihlerschalters EXT — INT auf der Riickseite.

9. Uberprifen Sie, dass der Spannungsabfall an den Verbindungskabeln zwischen Quelle und
Last nicht zu grol} ist, vor allem, wenn die Fernfuihlerfunktion genutzt wird. Die tatsachliche
Spannung an den Eingangsklemmen der Last muss der Mindestbetriebsspannung fir den
jeweils eingestellten Pegel entsprechen. Verwenden Sie ein Digitalmultimeter, um die
tatsachliche Spannung an den Klemmen zu messen.

10. Wenn Sie einen anderen Modus als Konstantstrom verwenden (dies gilt vor allem fir die
Betriebsarten Konstantleistung und Konstantspannung), lesen Sie bitte das Kapitel
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~Anwendungshinweise” dieses Handbuchs, insbesondere in Bezug auf Startbedingungen und
Stabilitatsprobleme.

11. Wenn der Eingang auslost sobald er aktiviert wird, ist das oft ein Zeichen fur Instabilitat.

12. Wenn die Dropout-Funktion nicht erforderlich ist, Uberprifen Sie, ob die Dropout-Spannung
auf 0 eingestellt ist.

13. Geben Sie in das Meni Utilities und wahlen Sie Restore Factory Defaults
(Werkseinstellungen wiederherstellen). Konfigurieren Sie dann das Gerat neu.

14. Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfaltig, da der Umgang mit der Last und ihre
Wechselwirkungen mit der Quelle, recht komplex sein kénnen.
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EXZELLENZ DURCH ERFAHRUNG

Aim-TTi ist der Handelsname der Thurlby
Thandar Instruments Ltd. (TTi), einem der
flihrenden européischen Hersteller von
Test- und Messgeraten. Das Unternehmen
verfligt Gber mehr als dreiRig Jahre
Erfahrung in der Entwicklung und
Fertigung fortschrittlicher Testgeradte und
Stromversorgungen. Der Firmensitz
befindet sich in GroBbritannien, und alle
Produkte werden im Hauptwerk in
Huntingdon, unweit der beriihmten
Universitatsstadt Cambridge, gefertigt

Riickverfolgbare
Qualitatssicherungssysteme

TTi ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes
Unternehmen, das fir alle Prozesse — von
der Entwicklung bis zur Endkalibrierung —
vollstandig riickverfolgbare
Qualitatssicherungssysteme einsetzt.

1SO9001:2015
Zertifikatsnummer FM 20695

Wo Sie AIM-TTI-Produkte kaufen kénnen
Aim-TTi-Produkte sind Gber ein Netzwerk
von Vertriebspartnern und Agenten in
mehr als sechzig Landern weltweit
erhaltlich. Um lhren lokalen
Vertriebspartner zu finden, besuchen Sie
bitte unsere Website. Dort finden Sie alle
Kontaktdaten.
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